








ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Е. В. Шайдаков
Е. А. Илюхин

2016
Санкт-Петербург



УДК	 616.14 - 007.64 
	 616.14 - 089
ББК	 54.102

ISBN 978-5-905048-97-5

Эндоваскулярные методы в хирургическом лечении  
варикозной болезни/ Е. В. Шайдаков, Е. А. Илюхин. –  
СПб.: Издательство «Дитон-Арт», 2016.
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козной болезнью вен нижних конечностей, с применением различных 
методов термооблитерации.

В работе изложены современные представления о механизме дей-
ствия лазерной и радиочастотной облитерации вен. Описано экспе-
риментальное моделирование различных режимов эндовазальной ла-
зерной облитерации, уточнены механизмы и особенности воздействия 
лазерного излучения на кровь и венозную стенку, изучен характер ее 
морфологических изменений. На основании полученных в эксперимен-
тальном и клиническом исследовании данных оптимизирована методи-
ка лазерной облитерации. Изложены результаты сравнительных кли-
нических исследований применения эндовазальной радиочастотной и 
лазерной облитерации в хирургическом лечении варикозной болезни. 
Определена оптимальная тактика, рациональные режимы, возможные 
технические трудности и ограничения к использованию методов термо-
облитерации. Выполнена оценка эффективности и безопасности мето-
дов термооблитерации в сравнении с классической флебэктомией.

Предназначено для сосудистых хирургов, флебологов, хирургов, 
врачей ультразвуковой диагностики и студентов медицинских вузов.
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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БПВ большая подкожная вена
ВАШ визуально-аналоговая шкала
ВБ варикозная болезнь
ВОЗ всемирная организация здравоохранения
Вт ватт
Дж/см джоуль, сантиметр
ДИ доверительный интервал
ИМТ индекс массы тела
КТ комбинированная конечная точка
ЛПЭ линейная плотность энергии
Нм нанометр
НМХЦ федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова»
ОР относительный риск
РКИ рандомизированное контролируемое исследование
РЧО радиочастотная облитерация
СФС сафено-феморальное соустье
УЗИ ультразвуковое исследование
ЦРШ цифровая рейтинговая шкала
ЭВЛО эндовенозная лазерная облитерация
CEAP классификация хронических заболеваний вен  

(С – clinic, Е – etiology, А – anatomy, Р – pathophysiology)
CIVIQ веноспецифический опросник для оценки качества жизни
CIVIQ2 модификация веноспецифического опросника опросник  

для оценки качества жизни
ClosureFAST катетер для патентованной технологии радиочастотной 

облитерации вен VNUS Closure
EVRF патентованная технология радиочастотной облитерации вен
H-лазер «гемоглобиновый» лазер, лазер с длиной волны около 1000 нм
KNIME программная аналитическая платформа
Me медиана
RFITT патентованная технология радиочастотной облитерации вен
VCSS опросник для оценки тяжести хронического заболевания вен
VNUS патентованная технология радиочастотной облитерации вен 

с помощью катетера ClosureFAST
W-лазер «водный» лазер, лазер с длиной волны около 1500 нм
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых принципов хирургического лечения варикоз-
ной болезни (ВБ) считается ликвидация вертикального рефлюкса 
по магистральным подкожным венам (В. С. Савельев, Э. П. Думпе, 
Е.  Г.  Яблоков, 1972; В. С. Савельев, 2001). Ведущим методом хи-
рургической коррекции в течение длительного времени является 
традиционная флебэктомия (А.  Н. Веденский, 1983; А. А. Клемент, 
А. Н. Веденский, 1976; Г. Д. Константинова, А. Р. Зубарев, Е. Г. Гра-
дусов, 2000). Тенденцией развития хирургического лечения ВБ в по-
следнее десятилетие является активное применение стационароза-
мещающих технологий и эндоваскулярных методов (Т. В. Алекперова, 
2001; Г. Д. Константинова, А. И. Шиманко и соавт., 2004; А. М. Шу-
лутко, А. Ю. Крылов, 2003). Основными видами таких вмешательств 
являются эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) и радиоча-
стотная облитерация (РЧО). С 1999 года началось широкое примене-
ние лазерной облитерации, первые публикации о результатах которой 
увидели свет в 2002-2003 годах (P. Gloviczki, 2009). Радиочастотная 
облитерация вошла в клиническую практику в Европе в 1998 году, 
в  США в 1999 году. Практически с момента появления эти техно-
логии получили свое распространение и в России (В. Ю.  Богачев, 
А. И. Кириенко, И. А. Золотухин, 2004; О. Н. Гужков, В. В. Рыбачков, 
А. В. Криничанская, 2004; Г. И. Назаренко, В. В. Кунгурцев, В. Р. Чиж, 
2001; Ю. Л. Шевченко, Ю. М. Стойко, М. И. Лыткин, 2005; А. И. Ши-
манко с соавт., 2004). 

По данным, представленным L. Rasmussen в январе 2012  года 
на  ежегодной конференции сосудистых хирургов в Лейпциге 
(The  Leipzig Interventional Course, LINC), доля эндовазальных вме-
шательств в структуре хирургического лечения ВБ в США выросла 
с  7% в 2002 г. до 95% в 2008 г. В практике сосудистых хирургов 
Великобритании и Ирландии эта доля на 2008 г. составила 20% 
(A.  G.  Edwards с соавт., 2009). По  результатам отечественного об-
сервационного исследования СПЕКТР, представленным на 9-й кон-
ференции Ассоциации флебологов России в мае 2012 г., российские 
специалисты-флебологи, имеющие возможность применять в своей 
практике как эндоваскулярные методы, так и флебэктомию, в 40% 
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случаев в качестве основы для операции по поводу ВБ методом вы-
бора определили эндоваскулярные вмешательства, а в 60% – тради-
ционную флебэктомию (В. С. Савельев, А. И. Кириенко, И. А. Золо-
тухин, 2012). В рекомендациях Американского венозного форума от 
2009 г. радиочастотная и лазерная облитерация рекомендуются для 
устранения вертикального рефлюкса в поверхностной венозной си-
стеме как эффективные и безопасные вмешательства, не уступающие 
по этим показателям классической флебэктомии (P. Gloviczki, 2009). 

Однако широкому, эффективному и безопасному применению эн-
довазальных технологий в лечении ВБ препятствуют две серьезные 
проблемы:
I.	 Отсутствие стандартизации эндовазальных процедур (А. Л. Соко-

лов, К. В. Лядов, Ю. М. Стойко, 2007).
II.	 Постоянное усовершенствование технологий, существенно отра-

жающееся на механизме или характере их воздействия на биоло-
гические ткани (Ю. Л. Шевченко, Ю. М. Стойко, К. В. Мазайшви-
ли, 2011).
Несмотря на активное внедрение данных методов в клиническую 

практику, до сих пор отсутствуют единые представления о механиз-
мах действия лазерной и радиочастотной энергии, а выбор режима их 
применения носит эмпирический характер. Для лазерной облитера-
ции используется излучение двух диапазонов длин волн – до 1000 нм 
и в области 1500 нм, при этом применяются различные энергетиче-
ские режимы эндовазального воздействия, световоды с различным 
типом эмиссии («торцевой», «радиальный»), устройства для автома-
тической ретракции световода и для его центровки в просвете со-
суда. При этом линейная плотность энергии (ЛПЭ), являющаяся од-
ним из ключевых параметров эндовазальной лазерной облитерации, 
в различных исследованиях варьирует в необычайно широких приме-
рах – от 16 до 190 Дж/см (R. J. Darwood, 2009). Под радиочастотной 
облитерацией (РЧО) на сегодняшний день понимается сегментарная 
термооблитерация с применением в качестве источника энергии 
генератора тока переменной частоты и катетера ClosureFAST (да-
лее просто «РЧО»). Вне зависимости от особенностей клинической 
картины данная технология применяется в стандартном режиме, ре-
комендованном производителем аппаратуры и  патентодержателем 
технологии (С. М. Беленцов, Е. Е. Кунцева, 2009). Крайне ограниче-
ны данные, позволяющие определить критерии выбора между двумя 
видами эндовазальной облитерации – лазерной и радиочастотной. 
К 2012 г. было опубликовано всего два проспективных исследования 

Введение
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по сравнению эффективности усовершенствованной РЧО и ЭВЛО 
с  применением лазера до 1000 нм, и лишь одно – по сравнению 
РЧО и ЭВЛО с применением лазера 1470 нм (J. I. Almeida с соавт., 
2009; L. H. Rasmussen с соавт., 2011; A. C. Shepherd с соавт., 2010). 
На сегодняшний день исследования по определению показаний 
к  применению методов термооблитерации в  зависимости от техно-
логических или клинических особенностей практически отсутствуют. 
Все это диктует необходимость дальнейшего изучения эффективно-
сти воздействия различных эндоваскулярных методик для более ши-
рокого их внедрения в клиническую практику.

Введение
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ГЛАВА 1.  
Эндоваскулярные методы облитерации 
магистральных подкожных вен –  
механизм действия

Первый медицинский лазер на основе кристалла рубина был при-
менен в клинической практике в 1963 году для лечения заболеваний 
сетчатки глаза. За прошедшее время воздействие лазерного излучения 
на биологические ткани изучено достаточно хорошо. Оно определяется 
тремя основными эффектами – отражением, рассеиванием и поглощени-
ем (абсорбцией). Доказано, что все биологические эффекты лазерного 
излучения обусловлены его поглощением тканями [1]. Фотоны двигают-
ся сквозь какую-либо среду, например, ткань живого организма, без ка-
ких-либо эффектов до тех пор, пока не будут поглощены (абсорбированы) 
какой-либо молекулой. Такую молекулу, поглотившую фотон, называют 
хромофором. Главными хромофорами в биологических тканях являются 
белки, гемоглобин, меланин и вода. После поглощения фотон переста-
ет существовать, а его энергия передается молекуле – хромофору. Так 
называемая «избыточная» энергия трансформируется в флюоресцентное 
свечение, фотохимические, фотомеханические или фототермические ре-
акции (нагрев). Фотохимические реакции характерны для длительной экс-
позиции низкоэнергетического воздействия. На сегодняшний день нет 
данных о том, что фотохимические реакции играют какую-то роль в меха-
низме эндовазальной облитерации сосудов. Фотомеханические реакции 
основаны на формировании в зоне воздействия плазмы или на взрывопо-
добном испарении вещества в зоне воздействия с появлением феномена 
кавитации. Кавитация сопровождается появлением ударной волны. Раз-
личные способы генерации феномена кавитации активно применяются в 
лазерной литотрипсии при мочекаменной болезни и для разрушения ча-
стиц пигмента при выведении татуировок [2]. При высокоэнергетическом 
воздействии большая часть энергии обычно превращается в тепловую, а 
повышенная температура распространяется от зоны воздействия фото-
нов за счет диффузии. В ряде случаев при применении медицинских лазе-

1.1.	 Взаимодействие лазерного излучения  
	 и биологических тканей
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ров выделение тепла является нежелательным эффектом. Однако 
способность теплового воздействия на кровь и сосудистую стен-
ку вызывать формирование тромба привела к идее использования 
эндовазальных технологий для температурной облитерации не-
состоятельных сосудов при хронических заболеваниях вен [3; 4]. 
В зависимости от длительности воздействия и пиковых значений 
температуры фототермические реакции могут быть представлены 
коагуляцией, вапоризацией (испарением), карбонизацией и плав-
лением. Карбонизацией называется процесс диссоциации ор-
ганических молекул на углерод и газообразные продукты. Обра
зовавшийся при этом углеродистый слой черного цвета обладает 
высокой поглощающей способностью и сгорает с образованием 
сверхвысоких температур. Нагревание тканей производит от-
носительно предсказуемую последовательность эффектов. При 
длительном воздействии температуры 42-50ºС (гипертермия) 
возможно повреждение клеточных мембран и даже развитие не-
кроза некоторых тканей [2]. Большинство белков подвергаются 
денатурации при температуре 50-80ºС за счет разрушения их 
третичной структуры. В частности, коллагены денатурируют при 
температуре около 75ºС, при этом денатурация коллагена стенки 
сосуда приводит к ее частичному разрушению [5–7]. Большинство 
клеток тканей млекопитающих не приспособлены к повышению 
температуры и разрушаются при воздействии температуры 70-
80ºС в течение нескольких десятков миллисекунд и дольше [1; 4]. 
При достижении температуры в 100ºС возможно испарение воды 
тканей, однако, дальнейшее повышение температуры требует зна-
чительного количества энергии в связи с парообразованием [8–
10]. При температуре выше 300ºС возможна карбонизация [11]. 
Зачастую несколько различных тепловых эффектов могут проис-
ходить одновременно, однако применение того или иного устрой-
ства для лазерной хирургии ориентировано на какой-то один из 
них [2]. Так, лазеры на основе CO2 с длиной волны 10.6 мкм полу-
чили широкое распространение в дерматологии за счет абсорб-
ции водой [5; 12–16].

 Быстрое и широкое распространение лазеров в клинической 
дерматологии способствовало накоплению значительного объе-
ма информации об особенностях взаимодействия лазерных излу-
чений и биологических тканей. Установлено, что для достижения 
избирательного поглощения лазерного излучения определенной 
тканью можно подбирать длину волны под основной хромофор 
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этой ткани. Величина поглощения лазерного излучения и его теплового 
воздействия на ткань зависит от содержания и типа хромофоров. Разные 
хромофоры характеризуются различными коэффициентами поглощения. 
Поскольку лазерный свет монохромен, он может избирательно погло-
щаться определенными хромофорами [17]. Основные тканевые хромо-
форы, гемоглобин и меланин, характерны высоким уровнем поглощения 
излучения длиной волны до 600 нм. Вместе с тем вода хорошо поглощает 
излучение с длиной волны более 1150 нм. Эти особенности позволяют 
выделить так называемое «оптическое окно», включающее красный и на-
чальный сегмент близкого инфракрасного диапазона излучения (близкий 
инфракрасный диапазон, или коротковолновая область инфракрасного 
излучения, составляет свет с длиной волны 740 – 2500 нм). Излучение в 
диапазоне «оптического окна» обладает наибольшей проникающей спо-
собностью [2]. Существует мнение, что для длины волны более 1150 нм 
вода становится доминирующим хромофором, а глубина проникновения 
излучения в ткани падает. Так же, за счет поглощения водой, снижена 
глубина проникновения длин волн 418, 542 и 577 нм [18; 19]. Вместе 
с тем, это не совсем верное представление. Наиболее убедительной ра-
ботой по исследованию оптических свойств крови представляется работа 
A. Roggan c соавт. [20]. Основные выводы, которые сделаны в этой экспе-
риментальной работе, можно сформулировать следующим образом:

•• Поглощение кровью излучения с длиной волны 400-1200 нм кор-
релирует с его поглощением гемоглобином и превышает его при-
близительно на 200%.

•• Поглощение кровью излучения с длиной волны более 1200 нм 
коррелирует с его поглощением водой и превышает его прибли-
зительно на 120-200%.

•• Таким образом, нельзя сказать, что при длине волны около 
1.5 мкм вода является ведущим хромофором, однако, несомнен-
но, поглощение излучения водой начинает играть существенную 
роль в эффектах лазерного воздействия. 

Указанные различия позволили условно разделить лазеры, приме-
няемые для эндовазальной лазерной облитерации во флебологии, на 
две группы в соответствии с «ведущим» хромофором – «гемоглоби-
новые» (с  длиной волны до 1 мкм или немного больше, «микронные» 
лазеры, «H»-лазеры) и «водные» (с длиной волны, близкой к 1.5 мкм, 
«полуторамикронные», «W»-лазеры). Абсорбция гемоглобином излу-
чения с длиной волны до 1.0 мкм настолько велика, что слой крови в 
200-300 мкм поглощает более половины излученной энергии [20]. 
Особенности избирательного поглощения излучения разных длин волн 
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учитывались уже в ранних исследованиях результатов лечения «вин-
ных пятен» [21; 22], гемангиом и других сосудистых образований кожи 
[23; 24]. В этих работах применялся разработанный еще в 1962 году 
аргонный лазер с длиной волны 488 нм и 514 нм. Указанные длины 
волн хорошо поглощаются гемоглобином, однако ожидаемой гисто-
логической избирательности воздействия при их применении получе-
но не было. Удовлетворительный косметический результат в лечении 
сосудистых кожных образований наблюдался на фоне сплошного ко-
агуляционного некроза областей, смежных к зоне воздействия, в том 
числе и поверхностного слоя кожи (толщиной до 1 мм) [25–27]. Тем не 
менее, в 1983 году R. Anderson и J. Parrish была опубликована серия 
работ по применению лазеров в медицине и хирургии и сформулиро-
вана концепция селективного фототермолиза, которая получила даль-
нейшее широкое распространение [28]. Современное обоснование 
идеи эндовазальной облитерации вен может быть сформулировано 
так: путем подбора длины волны, длительности импульса и плотности 
потока энергии можно добиться избирательного температурного по-
вреждения определенной биологической мишени [29]. На сегодняшний 
день ведутся активные экспериментальные и клинические исследова-
ния в этом направлении, однако единое мнение пока не сформировано.

Существенное значение в понимании биологических эффектов 
лазерного излучения имеет понятие времени тепловой релаксации. 
Оно характеризует время остывания объекта воздействия и зависит как 
от его размера и формы, так и от теплопроводности тканей в зоне излу-
чения. В импульсном режиме тепловые эффекты воздействия лазерного 
излучения на ткани в значительной степени будет зависеть от интерва-
лов между импульсами, а в постоянно-волновом режиме – от скорости 
смещения световода. Если последующий импульс излучения подается на 
область воздействия до того, как ее температура в достаточной степе-
ни понизилась, может возникать избыточный нагрев тканей с развитием 
нежелательных эффектов. Даже сверхкороткие лазерные импульсы, каж-
дый из которых сам по себе не приводит к развитию значимых тепловых 
эффектов, при достаточной частоте излучения приводят к нагреву объ-
екта воздействия. Если продолжительность импульса меньше времени 
тепловой релаксации, то вероятность нежелательного распространения 
тепловой энергии в смежные с объектом воздействия ткани снижает-
ся [28]. В противном случае, помимо избыточной продукции тепловой 
энергии, в зоне воздействия возможно появление феномена кавитации. 
При чрескожной лазерной коагуляции сосудов время тепловой релакса-
ции зависит от диаметра обрабатываемого сосуда (таблица 1) [30]. 
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Заслуживает внимания тот факт, что зависимость продолжительности 
тепловой релаксации от диаметра сосуда нелинейная. Увеличение про-
должительности импульса позволяет получить высокую плотность потока 
в «щадящем режиме», без использования большой мощности излучения. 
Высказывается мнение, что большие значения плотности потока позво-
ляют добиться при эндовазальной облитерации сосудов распространен-
ной деструкции эндотелия [17], однако убедительных обоснований этого 
предположения нет.

Таблица 1. 

Диаметр сосуда (см) Время тепловой релаксации (сек)

0.1 0.010

0.2 0.080

0.4 0.16

0.8 0.6

1.0 1.0

2.0 8.0

Время тепловой релаксации сосудов различного диаметра  
(Адаптировано из J. Bergan, The Vein Book, 2007 г.)

1.2.	 Механизм действия лазерной эндовенозной 
		  облитерации (ЭВЛО)

Теории механизма действия эндовазальной  
лазерной облитерации и их обоснование
Применение диодных лазеров, излучающих в близком инфракрас-

ном диапазоне, изначально было основано на принципе селективно-
го фототермолиза и наличии третьего пика поглощения оксигемогло-
бином света с длиной волны 915 нм. За время, прошедшее с первого 
применения лазерного излучения для облитерации крупных подкож-
ных сосудов, с этой целью применялись лазеры с различной длиной 
волны: 810, 940, 980, 1064, 1320, 1470 и 1530 нм. T. Proebstle с 
соавт. показали, что одним из механизмов формирования облитера-
ции может быть образование пузырьков пара в крови, которое обес
печивает достаточно однородное воздействие на венозную стенку 
[31]. С другой стороны, некоторые работы свидетельствуют в пользу 
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прямого воздействия лазерного излучения на стенку вены на фоне 
компрессии вены при тумесцентной анестезии, ее спазма и уменьше-
ния диаметра в положении Тренделенбурга [32]. 

Теория «пузырьков»
В основу этой теории легли работы T. Proebstle и соавторов. 

Первая публикация опиралась на материалы экспериментов in vitro 
и гистологические исследования вены, удаленной сразу после про-
ведения эндовазальной лазерной облитерации (ЭВЛО) на лазере 
с длиной волны 940  нм. В экспериментах проводились измерения 
образовавшегося пара и было показано непрямое повреждение ве-
нозной стенки [33]. 

Несколько позже тот же коллектив авторов представил допол-
нительные результаты экспериментальных исследований [34]. Были 
оценены морфологические изменения в вене после воздействия ла-
зером с длиной волны 940 нм in vitro на сегменты, заполненные кро-
вью и солевым раствором, и in vivo, перед флебэктомией. Кроме того, 
изучено образование пузырьков пара в солевом растворе, плазме и 
цельной крови при воздействии лазеров с длинами волн 810, 940 
и 980 нм. Авторы выявили, что в солевом растворе и в плазме при 
воздействии лазеров указанных длин волн при энергии импульса до 
16 Дж пузырьки пара не образуются, вена повреждается только за 
счет непосредственного воздействия лазера. Напротив, в цельной 
крови пузырьки пара образовывались при использовании любой из 
перечисленных длин волн, что сопровождалось повреждением стен-
ки вены даже на участках, противоположных зоне непосредственного 
воздействия лазера. Объем пара в экспериментах in vitro линейно 
зависел от энергии импульса. Сделан вывод о ключевой роли вну-
трисосудистой крови для распределения теплового повреждения ве-
нозной стенки при ЭВЛО.

Теория непосредственного воздействия излучения 
на стенку вены
Не все эффекты эндовазального лазерного воздействия мог-

ли быть объяснены в рамках предложенной гипотезы. Это относит-
ся, например, к перфорациям стенки вены, карбонизации крови у 
торца световода. Расчеты показали, что на образование пара или 
газа в просвете сосуда тратится лишь меньшая часть выделяемой 
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энергии – лишь около 1.6% [35]. Эти противоречия стимулировали 
дальнейшее изучение механизмов повреждающего действия ЭВЛО 
и появление теории возможности прямого воздействия лазерного 
излучения определенной длины волны на венозную стенку. Ряд работ 
выполнен с изучением особенностей повреждения венозной стенки 
при центрировании световода в просвете сосуда и последующим мо-
делированием деформаций стенки под воздействием тумесцентной 
анестезии [32; 35]. Практическим результатом изменения взглядов 
на физические процессы при эндовазальной лазерной облитерации 
явилась разработка и широкое внедрение в практику диодных лазе-
ров с длиной волны, близкой к 1500 нм. Вместе с тем, теория непо-
средственного воздействия лазерного излучения на венозную стен-
ку с преимущественным поглощением излучения «водой» этой стенки 
имеет ряд существенных изъянов:

•• Несмотря на относительно низкое (в сравнении с просветом 
сосуда) содержание в стенке вены оксигемоглобина, в иссле-
дованиях практически не учитывается поглощение лазерного 
излучения тканевыми дериватами гемоглобина.

•• Нет данных о влиянии остаточной крови в просвете сосуда на 
особенности распространения излучения разных длин волн. 
Трудно предположить, что in vivo можно добиться полного 
опорожнения обрабатываемого сосуда. Вода в эритроцитах 
и плазме остаточной крови в просвете сосуда будет выступать 
хроматофором наряду с гемоглобином.

•• Нам не удалось найти данных о том, что в близком инфракрас-
ном диапазоне излучение какой-либо длины волны поглоща-
лось бы водой в большей степени, чем гемоглобином.

•• Даже если считать, что для равномерного повреждения веноз-
ной стенки достаточно приближения параметров абсорбции 
излучения водой к параметрам абсорбции его гемоглобином, 
нельзя утверждать, что излучение «водного» лазера избира-
тельно поглощается венозной стенкой. Как видно, на сегод-
няшний день нет никаких данных о гистологической избира-
тельности «водных» лазеров. 

В работе M. Vuylsteke с соавт. от 2009 года исследованы оптиче-
ские характеристики крови, венозной стенки и паравазальной клет-
чатки [36]. Обращает на себя внимание тот факт, что коэффициент 
затухания излучения в венозной стенке выше такового в крови для 
длины волны 810 нм в 2 раза, для длины волны 1320 нм приблизи-
тельно на 30%, а для длин волн 940 нм, 980 нм и 1500 нм он при-

ГЛАВА 1. 
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мерно одинаков. При этом показатели коэффициентов абсорбции и 
рассеяния говорят о том, что кровь более «сильный» хроматофор для 
любой длины волны, а разница в коэффициентах затухания определя-
ется рассеянием излучения. При этом следует отметить, что коэффи-
циенты абсорбции и затухания излучения для длины волны в 1500 нм 
существенно выше, чем для всех остальных длин волн. Это говорит о 
том, что глубина проникновения такого излучения и в крови, и в ткани 
венозной стенки существенно ниже.

Помимо основных указанных теорий в литературе встречает-
ся мнение о возможном влиянии на повреждение венозной стенки 
прямого температурного воздействия перегретого кончика свето-
вода. В  частности, такое мнение озвучено коллективом авторов из 
Нидерландов в работе, основанной на математическом моделирова-
нии. Следует отметить, что авторы не уточняют механизм проведения 
тепла от кончика световода к венозной стенке – диффузия за счет 
содержимого сосуда или тепловое излучение [37].

Современные представления о механизме ЭВЛО
В 2008 году B. Disselhoff с коллективом авторов опубликовал 

собственные экспериментальные разработки и литературный обзор, 
в  котором попытался систематизировать накопленные к этому вре-
мени данные [38]. В работе проведены измерения температуры во 
время проведения процедуры эндовазальной облитерации в экспе-
рименте с помощью специальной измерительной системы с термо-
графическим катетером диаметром 3,5F, оснащенным несколькими 
термопарами. При моделировании ЭВЛО применялась система из 
заполненной кровью вены, погруженной в изотонический солевой 
раствор, или модель ткани из полиакриламида. Авторы исходили из 
положения, что основным проводником тепла в биологических тканях 
является вода. Таким образом, пластина из полиакриламида с про-
сверленным отверстием, которое заполняется кровью, может являть-
ся моделью сосуда и окружающих его тканей. В эксперименте была 
использована специальная техника визуализации (шлирен-метод) 
для моделей взаимодействия лазерного излучения и биологических 
тканей [39]. При воздействии на кровь лазерного излучения с дли-
ной волны 810 нм авторы наблюдали формирование сгустка крови 
вокруг среза световода с последующим образованием в этом сгустке 
парового пузыря и карбонизацией c горением крови на поверхности 
кончика световода, а также в толще сгустка. Карбонизацию в стенке 
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вены авторы зарегистрировали только в области непосредственного 
контакта световода и венозной стенки. Вне участков карбонизации 
тепловое повреждение тканей было минимально. При этом, как и в ра-
ботах T. Proebstle, зарегистрировано образование газообразной суб-
станции. Объем пара был прямо пропорционален времени воздей-
ствия излучения на кровь. Высокая температура зарегистрирована 
только непосредственно у кончика световода, где наблюдалось плав-
ление оболочки световода. У среза световода температура быстро 
достигала величин, достаточных для карбонизации тканей (300ºС). 
При этом среднее значение максимальных температур в эксперимен-
те зависело от линейной плотности энергии излучения и не дости-
гало значений карбонизации. Следует отметить, что среднее время, 
в течение которого внутрисосудистая температура превышала 85ºС, 
составило 0.9±0.4  сек для импульсного режима и 3.1±0.2 сек для 
постоянно-волнового, а интервал времени, в течение которого тем-
пература превышала 100ºС составил, соответственно, 0.1±0.1 сек и 
1.2±0.4 сек. Результаты измерения температуры в этой работе согла-
суются с данными R. Weiss с соавт. [40]. В его эксперименте in vivo на 
животных по прямому измерению температуры в просвете сосуда во 
время ЭВЛО ее среднее значение составило 729ºС, а пиковое дости-
гало 1334ºС. При этом в 2 мм дистальнее среза световода средняя 
температура составляла уже 231ºС, а в 4 мм – 93ºС. (Средний диа-
метр вен 15.1 мм, диодный лазер с длиной волны 810 нм, мощностью 
12 Вт, импульсный режим с продолжительностью импульса и паузы в 
1 сек). Общий механизм повреждения вены при ЭВЛО, предлагае-
мый B. Disselhoff: лазерное излучение поглощается гемоглобином и 
трансформируется в тепловую энергию. При температуре в 70-80ºС 
кровь свертывается, образуя сгусток вокруг кончика световода. При 
температуре в 100ºС вода в крови начинает испаряться, образуя пу-
зырьки пара, при этом локальный объем прилегающей к срезу свето-
вода зоны за счет парообразования увеличивается в 1600 раз. Обра-
зовавшиеся пузырьки пара частично внедряются в образовавшийся 
сгусток крови и формируют вокруг кончика световода изолирующий 
слой. Лазерное излучение поглощается в этом слое, что приводит к 
повышению температуры до значений в 200-300ºС, достаточных для 
карбонизации. При этой температуре происходит диссоциация крови 
на углерод и газ, способствуя появлению черных включений в сгустке 
крови и горению углерода на поверхности световода. Черный углеро-
дистый слой эффективно поглощает лазерную энергию. Вапоризация 
(испарение) углерода инициирует яркие белые вспышки, отражающие 
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образование плазмы с температурой до 1000-2000ºС. In vivo после 
тумесцентной анестезии в просвете сосуда остается незначительное 
количество крови, поэтому вся она испаряется. Температура на кон-
чике световода достигает значений, достаточных для карбонизации. 
Карбонизация в стенке вены, по мнению авторов, возможна лишь при 
непосредственном контакте со световодом. Соответственно, участ-
ки карбонизации в стенке должны быть точечными или линейными 
(за счет смещения световода). Это предположение подтверждается 
результатами гистологического исследования: выявлены точечные 
участки карбонизации в стенке, соответствующие точкам ее контак-
та со световодом. Однако ткани между зонами карбонизации в этом 
исследовании практически не подверглись тепловому повреждению. 
Выраженную неравномерность повреждения венозной стенки отме-
чают и сторонники «теории пузырьков» – T. Proebstle и R. Weiss [34; 
40]. Если бы генерация пузырьков пара имела существенное значе-
ние в механизме деструкции венозной стенки, следовало бы ожидать 
более равномерных изменений. Образовавшийся пар, по всей види-
мости, может выступать дополнительным повреждающим фактором. 
Как и в работе T. Proebstle [33] установлено, что объем пара зави-
сит от количества переданной в  ткани энергии. В  проведенных B. 
Disselhoff экспериментах генерация пара не зависела от длины волны 
при применении диодных лазеров 810, 940 и 980 нм, что также соот-
ветствует опубликованным T. Proebstle с соавт. данным [34]. Пар во 
время ЭВЛО не может нагреться существенно выше, чем 110ºС, так 
как для этого необходимо значительное (на несколько порядков) по-
вышение давления. Количество пара, генерируемого при ЭВЛО со-
вершенно недостаточно для достижения температуры, необходимой 
для теплового повреждения коллагена I и III типа венозной стенки 
[7]. Следует заметить, что, несмотря на высокие пиковые значения 
температуры у среза световода при проведении ЭВЛО, температура 
венозной стенки вне зоны контакта со световодом, по всей видимо-
сти, повышается незначительно. В эксперименте in vivo на животных в 
работе S. Zimmet с соавт. температура наружной поверхности стенки 
ушной вены во время процедуры составляла 40-49.1ºС, а на конеч-
ностях после тумесцентной анестезии никогда не превышала 40ºС 
[41]. Сходные данные были получены при измерении паравазальной 
температуры во время проведении ЭВЛО малой подкожной вены у 
пациентов с варикозной болезнью. При применении лазера с длиной 
волны 810 нм и использовании ЛПЭ около 40 Дж/см температура со-
ставила 43.3ºC, 42ºC и 36ºC в 3, 5 и 10 мм от стенки вены соответст
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венно [42]. Недостатком экспериментальной работы B. Disselhoff 
с соавт. можно считать исследование механизма действия только 
«гемоглобинового» лазера. 

Значительно расширила понимание процессов, происходящих 
при проведении ЭВЛО, серия экспериментов, проведенных коллек-
тивом Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пиро-
гова в 2009–2010 гг. [43]. Авторы пришли к выводу, что физические 
явления во время лазерного воздействия на сосуд можно разделить 
на три фазы:

•• Испарение крови и карбонизация на конце световода. После 
полного выпаривания крови просвет сосуда остается запол-
ненным газом, что определяет дальнейшее непосредственное 
воздействие излучения на стенку вены.

•• Непосредственное воздействие излучения на стенку вены (ос-
новной механизм реализации ЭВЛО). Повреждение стенки 
непосредственно перегретым концом световода предотвраща-
ется эффектом «пленочного кипения» (прослойка пара между 
световодом и стенкой вены, образующаяся за счет испарения 
воды из стенки вены)

•• Непосредственное воздействие перегретого конца световода 
на стенку вены (после полного выпаривания крови, при медлен-
ном смещении световода).

По мнению авторов, эти механизмы не зависят от длины волны 
применяемого для ЭВЛО лазера. 

Селективность поглощения излучения разных длин волн 
в экспериментальных исследованиях
На сегодняшний день отсутствуют экспериментальные работы, до-

казывающие избирательное поглощение водой лазерного излучения 
с длиной волны, близкой к 1500 нм. Можно выделить 3 исследования, 
в которых детально изучены оптические свойства крови. Первой публи-
кацией по этой тематике является работа A. Roggan c соавт. [20], дока-
завшая, что поглощение кровью излучения с длиной волны 400-1200 нм 
коррелирует с его поглощением гемоглобином и превышает его при-
близительно на 200%, а поглощение кровью излучения с длиной волны 
более 1200 нм коррелирует с его поглощением водой и превышает его 
приблизительно на 120-200%. Аналогичные результаты получены в ра-
боте J. Kuenstner с соавт. [44]. В работе M. Vuylsteke с соавт. от 2009 
года приводится сводная таблица оптических характеристик крови, ве-
нозной стенки и паравазальной клетчатки (таблица 2) [36]. 

ГЛАВА 1. 
1.2.



Е. В. Шайдаков, Е. А. Илюхин 23

ГЛАВА 1. 
1.2.

Таблица 2. 

Длина волны (нм) 810 940 980 1320 1500

Кровь µa(мм-1) 0.16 0.25 0.28 0.38 3.0

µs(мм-1) 0.73 0.64 0.6 0.54 0.52

µeff(мм-1) 0.65 0.82 0.86 1.02 5.63

Сосудистая
стенка µa(мм-1) 0.2 0.12 0.1 0.3 2.4

µs(мм-1) 2.4 2.13 2.0 1.8 1.7

µeff(мм-1) 1.25 0.9 0.79 1.37 5.43

Паравазальная 
ткань µa(мм-1) 0.017 0.027 0.030 0.045 0.35

µs(мм-1) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.84

µeff(мм-1) 0.25 0.3 0.3 0.36 1.12

Оптические характеристики крови, венозной стенки  
и паравазальной клетчатки

µa – коэффициент абсорбции (мм-1); µs – коэффициент рассеяния  (мм-1); 
µeff  – коэффициент оптического затухания (мм-1). По данным M.  Vuylsteke 
с соавт., 2009.

Примечания:

Полученные авторами данные свидетельствуют, что кровь – наи-
более «сильный» хромофор для любой длины волны, за исключением 
не применяемой в настоящее время в клинической практике 810 нм. 
Следует отметить, что коэффициенты абсорбции и затухания излу-
чения для длины волны в 1500 нм существенно выше, чем для всех 
остальных длин волн. Это говорит о том, что глубина проникновения 
такого излучения и в крови, и в ткани венозной стенки должна быть 
существенно ниже.

Вместе с тем экспериментально доказанная избирательность 
поглощения определенной длины волны определенным хромофором 
не  обеспечивает гистологической избирательности воздействия в 
клинической практике. Это было продемонстрировано в ряде работ 
по применению лазеров в дерматологии [25–27].
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Внутрисосудистые температуры при ЭВЛО  
и возможность бесконтактной перфорации вены
Литературные данные по этому аспекту проблемы ограниче-

ны и  все они относятся к лазерам с длиной волны около 1000 нм. 
В 2008 г. B. Disselhoff с соавт. опубликовали результаты прямого из-
мерения внутрисосудистых температур [38]. Высокая температура 
зарегистрирована только непосредственно у кончика световода, где 
наблюдалось плавление оболочки световода. При этом среднее зна-
чение максимальных температур в эксперименте зависело от линей-
ной плотности энергии излучения и не достигало значений карбони-
зации. По имеющимся данным карбонизация в биологических тканях 
происходит при температуре выше 300ºС [38; 45]. Результаты этой 
работы согласуются с данными R. Weiss с соавт. по измерению тем-
пературы при ЭВЛО in vivo в эксперименте на животных [40]. В 2 мм 
дистальнее среза световода средняя температура составляла 231ºС, 
а в 4 мм – 93ºС. Температура венозной стенки вне зоны контакта со 
световодом, по всей видимости, повышается незначительно. В экс-
перименте in vivo на животных в работе Zimmet S. с соавт. темпера-
тура наружной поверхности стенки ушной вены во время процедуры 
составляла 40-49.1ºС, а на конечностях после тумесцентной анесте-
зии никогда не превышала 40ºС [41]. Сходные данные были получе-
ны при измерении паравазальной температуры во время проведении 
ЭВЛО малой подкожной вены. При линейной плотности энергии око-
ло 40 Дж/см на лазере с длиной волны 810 нм температура состави-
ла 43.3ºC, 42ºC и 36ºC в 3, 5 и 10 мм от стенки вены соответственно 
[42]. Таким образом, на основании имеющихся литературных данных 
можно констатировать невозможность бесконтактной перфорации 
венозной стенки в процессе ЭВЛО, а также невозможность ее не-
посредственного повреждения лазерным излучением при наличии 
в просвете сосуда остаточной крови.

Прямое сравнение «гемоглобинового»  
и «водного» лазеров в эксперименте
Сравнительное экспериментальное исследование с гистологиче-

ским исследованием вен животных после проведения ЭВЛО с по-
мощью лазеров с длиной волны 1500 нм и 980 нм было выполнено 
M. Vuylsteke с соавт. [36]. Энергетические режимы были экстраполи-
рованы из клинической практики (16.8 Дж/см и 30.3 Дж/см соответ-
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ственно). Исследовано 14 вен, авторы отмечают более равномерное 
повреждение стенки и меньшее количество перфораций при приме-
нении «водного» лазера, однако методология проведения исследова-
ния и оценки результатов не позволяют безоговорочно принять вы-
воды авторов о преимуществах лазера с длиной волны 1500 нм. Еще 
одно исследование со сравнением гистологической картины после 
ЭВЛО при ВБ у людей проведено R. Bush с соавт. в 2008 году [46]. 
Пациенты со сходной клинической картиной были рандомизирова-
ны в группы для проведения ЭВЛО лазерами с длиной волн 940 нм 
и 1319 нм. Экстракция вены для исследования выполнялась у раз-
ных пациентов обеих групп непосредственно после вмешательства 
и на сроках в 1 и в 4 месяца. Авторы отметили разрушение интимы 
сосуда в обеих группах и более выраженное замещение тромботи-
ческих масс коллагеном в группе с ЭВЛО на длине волны 940 нм. 
В упомянутой серии экспериментов коллектива авторов из НМХЦ 
им. Пирогова получена информация о том, что перфорация веноз-
ной стенки может определяться нахождением крови в паравазаль-
ном пространстве (на внешней поверхности венозной стенки) [43]. 
При  этом венозная стенка для «гемоглобиновых» лазеров практи-
чески прозрачна, а для «водных» – непрозрачна. Вследствие этого 
перфорации при применении длин волн, близких к 1.5  мкм, менее 
вероятны. Вместе с тем одним из основных механизмов перфорации 
стенки вены считается карбонизация крови на рабочей поверхности 
световода и, как следствие, его перегрев. В работе M. Amzayyb с со-
авт. исследованы процессы карбонизации крови на световоде при 
проведении ЭВЛО [45]. В этой работе особенности карбонизации на 
длинах волн 810 нм, 940 нм и 1470 нм изучены с помощью микроско-
пии и оптической когерентной томографии. Убедительно доказано, 
что отложение на излучающей поверхности световода слоя карбони-
зированной крови является общим механизмом эндовазальной ла-
зерной коагуляции, который не зависит от используемой длины вол-
ны. Показана корреляция толщины карбонизированных отложений от 
количества выделенной энергии. Таким образом, результаты прямого 
сравнения «гемоглобиновых» и «водных» лазеров противоречивы и 
отражают в первую очередь методологические и технические огра-
ничения исследований.

Несмотря на очевидную клиническую эффективность, механизм 
облитерации вены при эдоваскулярных вмешательствах с применени-
ем лазера на сегодняшний день остается до конца неясным. 

ГЛАВА 1. 
1.2.
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1.3.	 Механизм действия радиочастотной облитерации (РЧО)

Радиочастотная энергия применяется в нейрохирургии уже в те-
чении нескольких десятилетий. В 80-х годах эта технология стала ак-
тивно применяться в кардиохирургии для лечения аритмий. Точный 
контроль количества выделяемой энергии и надежность позволили 
постепенно расширить сферу применения методов, основанных на 
использовании радиочастотной энергии. На сегодняшний день они 
активно используются в офтальмологии, дерматологии, лечении 
сонного апноэ, злокачественных новообразований. Радиочастотная 
облитерация как методика ликвидации вертикального рефлюкса 
по сафенным венам при ВБ вошла в клиническую практику в Европе 
в 1998 году, в США в 1999 году [47]. В России данная технология 
получила распространение с появлением в 2007 году катетеров но-
вого типа [48]. 

Следует отметить, что термин «радиочастотная облитерация», 
применяемый в литературе, скрывает под собой две принципиально 
разные технологии. Если до 2007 г. этим термином преимущественно 
обозначалась разновидность внутрисосудистой биполярной коагу-
ляции (катетер ClosurePLUS), то с 2007 г., с появлением катетеров 
новой генерации (ClosureFAST), основой метода стала термообли-
терация вены с помощью нагревательного элемента. Вместе с тем 
в большинстве случаев в публикациях с оценкой эффективности РЧО 
никакого разделения двух столь различных методик не проводится. 

При радиочастотной облитерации для повреждения несостоя-
тельной вены используется генератор тока высокой частоты (460 кГц) 
и специальный катетер, который обеспечивает проведение энергии 
и повреждение венозной стенки. На начальном этапе развития тех-
нологии радиочастотной облитерации (РЧО) катетер заканчивался 
электродами. Электрический ток, проходя между электродами через 
ткань венозной стенки, вызывает ее нагрев за счет феномена, по-
лучившего название «resistive heating» (резистивный нагрев, нагрев, 
обусловленный электрическим сопротивлением тканей, омический 
нагрев). Применение тока высокой частоты (от 200 до 3000 кГц) по-
зволяет избежать негативного влияния на нервные и мышечные тка-
ни. Нагрев происходит только в очень ограниченном участке ткани, 
находящейся в непосредственном контакте с электродом. Распро-
странение тепла в прилегающие ткани происходит за счет диффузии 
[49]. Эта технология по существу представляла из себя адаптацию 
биполярной коагуляции к эндоваскулярному воздействию на веноз-
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ную стенку. Основным недостатком данного подхода была значитель-
ная продолжительность процедуры, которая исчислялась десятками 
минут. Такая длительность определялась скоростью извлечения ка-
тетера, необходимой для достаточного прогрева венозной стенки. 
Кроме того, значимой проблемой этой технологии являлось «нали-
пание» тромботических масс на электроды и существенное снижение 
электропроводности. Центральный канал в катетере, используемый 
для инфузии солевого раствора, не позволял полноценно нивелиро-
вать последствия этого недостатка [49]. В настоящее время выпуск 
катетеров такого типа прекращен.

Дальнейшее развитие идеи применения РЧО генераторов в ка-
честве источника энергии для облитерации варикозных вен привело 
к созданию катетеров с изолированной нагревающейся рабочей ча-
стью. В этом случае ток высокой частоты применяется для разогрева 
рабочей части катетера и воздействие на венозную стенку происхо-
дит исключительно за счет передачи тепловой энергии. Нагрев при-
водит к укорочению коллагена венозной стенки, прежде всего – ее 
субэндотелиального слоя. При этом происходит сужение просвета 
вены и его тромботическая окклюзия за счет денатурации белков 
крови. В отличие от лазерной облитерации, при РЧО с катетером 
нового типа проводится аппаратный контроль температуры катетера 
(она не превышает 120ºС, а длительность одного цикла воздействия 
составляет 20 секунд), в связи с чем отсутствуют карбонизация, на-
грев до сверхвысоких температур и перфорации венозной стенки в 
процессе процедуры. Таким образом, по своей сути новая технология 
представляет собой сегментарную термооблитерацию сосуда, источ-
ником энергии для которой служит генератор тока высокой частоты. 
В англоязычной литературе в  последние годы для ее обозначения 
применяется аналогичный термин: «radiofrequency segmental thermal 
ablation» [42, 75, 76]. Следует подчеркнуть, что описанные техноло-
гии, обозначаемые в литературе одним термином – «радиочастотная 
облитерация» - принципиально отличаются по механизму действия. 
Вместе с тем в большинстве случаев в публикациях с оценкой эффек-
тивности РЧО никакого разделения двух столь различных методик 
не проводится. Нельзя признать корректной экстраполяцию резуль-
татов клинической эффективности одной технологии на другую. В 
России на сегодняшний день для эндовазальной радиочастотной об-
литерации вен применяется патентованная технология VNUS Closure 
компании «Covidien» (VNUS Medical Technologies, inc., США), подра-
зумевающая применение катетеров второй генерации (ClosureFAST). 
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В США и странах Европы в настоящее время применяется как мини-
мум две аналогичные технологии. Компания «Olympus» производит 
для радиочастотной облитерации вен систему «Celon», авторское 
название методики можно перевести как «термо-терапия с радио-
частотной индукцией» (RFITT, radiofrequency induced thermotherapy). 
Бельгийская компания «F Care Systems» выпускает систему с патен-
тованным обозначением технологии EVRF. Наиболее существенным 
различием указанных систем является разная длина рабочей части 
катетера. Исследований экспериментального характера по механиз-
му действия радиочастотной облитерации с катетером ClosureFAST 
в базе данных Medline на сегодняшний день нет. Информация о про-
цессах, протекающих в сосуде при РЧО, ограничена. Особенно это 
касается применения катетеров последней генерации с полной элек-
трической изоляцией.
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ГЛАВА 2.  
Эндоваскулярные методы в клинической 
практике. Сравнительные экспериментальные 
и клинические исследования

2.1.	 Сопоставление энергетических параметров  
	 эндовазальной лазерной и радиочастотной облитерации. 

		  Сравнение ЭВЛО и РЧО в экспериментальных  
	 исследованиях

Энергетические режимы ЭВЛО 
В 2009 году R. J. Darwood c соавт. представили обширный обзор 

публикаций по применению эндовазальной лазерной облитерации 
в лечении ВБ [52]. Он охватил 98 исследований, в том числе 5 РКИ. 
Авторы отметили очень широкий диапазон энергетических режимов 
проведения ЭВЛО – от 16 Дж/см до 15240 Дж на одну вену (в по-
следнем случае, даже если облитерации подвергалась большая под-
кожная вена по всей длине, а ее длина составляла 80см, то линейная 
плотность энергии была не меньше 190 Дж/см). В большинстве ис-
следований применялись режимы с ЛПЭ в диапазоне 20-95 Дж/ см. 
В заключение авторы сделали вывод о том, что целесообразно исполь-
зование линейной плотности энергии больше 60Дж/см. [52]. В том же 
году опубликованы результаты проспективного исследования эффек-
тивности ЭВЛО с оценкой двухлетних результатов, в котором реко-
мендовано применение ЛПЭ более 70 Дж/см [53]. Сходные данные 
получены еще в ряде подобных работ, где признано целесообраз-
ным использование ЛПЭ не менее 60 Дж/см [32; 54; 55]. В работе F. 
Pannier c соавт. показано, что применение ЛПЭ более 100 Дж/см и ме-
нее 100 Дж/см сопоставимо по эффективности облитерации, но при 
использовании плотности энергии до 100 Дж/см послеоперационные 
осложнения менее выражены и реже встречаются [56]. В ретроспек-
тивном анализе результатов лечения 586 конечностей на  плотности 
энергии в 4 диапазонах значений (менее 60 Дж/см, 60-80 Дж/см, 81-
100 Дж/ см, более 100 Дж) различий выявлено не было, однако, сред-
ний срок наблюдения в исследовании составил всего лишь 5 месяцев 
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при максимальном – в 2 года [57]. Вместе с тем в клинической практике применяются 
еще большие значения линейной плотности энергии. В монографии Ю. Л. Шевченко 
с соавт. сообщается об использовании в приустьевом сегменте большой подкожной 
вены линейной плотности энергии не менее 200 Дж/см [43]. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует общепринятый взгляд на оп-
тимальную линейную плотность энергии лазерного излучения, обеспечивающую 
эффективную и безопасную облитерацию несостоятельной вены, а выводы авторов 
клинических исследований противоречивы.

Сопоставление энергетических параметров эндовазальной  
лазерной и радиочастотной облитерации
Следует подчеркнуть, что, как при радиочастотной, так и при лазерной облите-

рации основным повреждающим венозную стенку фактором является температура. 
Показателен тот факт, что энергия, поставляемая в вену при применении технологии 
РЧО, сопоставима с энергией, применяемой при проведении ЭВЛО в большинстве 
опубликованных исследований. Мощность РЧО–генератора меняется в течение цик-
ла воздействия и ограничена 40 Вт. Цикл воздействия длится 20 секунд, длина ра-
бочей части катетера составляет 7 см. То есть, максимальное количество энергии 
за цикл составляет 800 Дж на 7 см, что соответствует линейной плотности энергии 
114 Дж/см. На практике в течение цикла воздействия мощность прибора за счет 
механизма обратной связи автоматически держится на существенно меньших значе-
ниях. На 10 ежегодном Европейском венозном форуме в 2009 году С. Lebard с со-
авт. представили доклад с анализом количественных энергетических параметров 
при проведении процедуры ClosureFAST [58]. В приустьевом отделе, где, согласно 
протоколу проведения процедуры, выполняется два цикла воздействия, линейная 
плотность энергии составила в среднем 109 Дж/см. Среднее значение линейной 
плотности энергии по ходу несостоятельной вены при выполнении одного цикла воз-
действия в каждом сегменте составило 59 Дж/см. Как уже упоминалось, в обзоре 
публикаций по лазерным эндоваскулярным вмешательствам от 2009 г. [52] авторы 
сделали вывод о том, что целесообразно использование линейной плотности энер-
гии больше 60 Дж/см, а в работе с математическим моделированием рекомендова-
ны значения 65 Дж/см и 100 Дж/см на вены диаметром 3 мм и 5 мм соответственно. 
В 2002 году R. Weiss с соавт. провели сравнение метода РЧО (на катетере первой 
генерации) и лазерной облитерации на длине волны 810 нм (световод с обычным 
зачищенным кончиком) в эксперименте in vivo на венах животных [40]. При  этом 
проводился контроль температуры возле вены, подвергающейся лазерному воз-
действию, за счет нескольких термопар, размещенных на расстоянии около 2 мм от 
оси световода. Немедленная флюороскопия после проведения процедур показала 
наличие перфораций стенки вены после лазерной облитерации в 100% случаев, в 
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то время как после РЧО перфорации и экстравазация контрастного 
вещества отсутствовали. Эти данные были подтверждены последую-
щим гистологическим исследованием. Немедленное уменьшение ди-
аметра вены наблюдалось в обоих случаях, однако после проведения 
ЭВЛО оно составляло в среднем 26%, а после радиочастотного воз-
действия – 77%. Средняя температура около кончика световода при 
лазерной облитерации составила 729ºС, а пиковые значения дости-
гали 1334ºС, что соответствовало «вспышкам» у среза световода во 
время коагуляции. При РЧО температура поддерживалась в соответ-
ствии с  запрограммированным значением – 85ºС. Авторы отметили 
следующие недостатки лазерной облитерации, которые могут иметь 
существенное значение в клинической практике:

•• Перфорации стенки сосуда.
•• Чрезвычайно высокие внутрисосудистые температуры.
•• Отсутствие существенного сокращения коллагена стенки.
•• Зоны интактного эндотелия.

Конечно, экстраполировать результаты данного эксперимента в 
части радиочастотного воздействия на современную методику с изо-
лированным катетером можно лишь с существенными оговорками. На-
грев рабочей части катетера до 120ºС не приведет к карбонизации, 
однако степень констрикции коллагена венозной стенки и степень 
повреждения интимы необходимо оценивать заново. Таким образом, 
имеющиеся литературные данные позволяют утверждать, что в гра-
ницах «оптического окна» можно говорить о селективном поглощении 
лазерного излучения гемоглобином. Это не означает гистологической 
селективности воздействия лазерного излучения на ткани при прове-
дении ЭВЛО in vivo. При длине волны 1.3 мкм – 1.5 мкм поглощающая 
способность воды приближается к поглощающей способности крови, 
что не позволяет говорить о селективном воздействии излучения на ве-
нозную стенку. На основании накопленных экспериментальных данных 
можно предположить, что дальнейшее развитие технологии лазерной 
облитерации должно двигаться в сторону усовершенствования харак-
тера эмиссии лазерного излучения для устранения эффекта карбони-
зации и стандартизации основных параметров проведения процедуры. 
Линейные плотности энергии при проведении эндовазальной лазер-
ной облитерации и радиочастотной облитерации сопоставимы и близ-
ки к интервалу 60-100 Дж/см. В клинической практике применяются 
крайне разнородные энергетические режимы ЭВЛО (от 16 Дж/ см до 
200 Дж/см), в то время как для РЧО ClosureFAST легитимным являет-
ся только один режим, рекомендованный производителем. 
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Радиочастотная облитерация в эксперименте показала суще-
ственные преимущества по сравнению с эндовазальной лазерной 
облитерацией на длинах волн до 1 мкм. Отсутствуют эксперименталь-
ные данные о сравнении РЧО и эндовазальной лазерной облитераци-
ей на длинах волн более 1 мкм, однако сравнительные эксперименты 
ЭВЛО на разных длинах волн не выявили принципиальных различий в 
результатах их применения. Все это позволяет говорить о качествен-
ной разнице в характеристиках повреждения вены при радиочастот-
ном и лазерном типах облитерации.

2.2.	 Сравнительные клинические исследования

На сегодняшний день накоплен значительный сравнительный 
клинический материал в отношении различных методов устранения 
рефлюкса по магистральным поверхностным венам. При этом тра-
диционно выделяют 4 вида подобных вмешательств: удаление вен 
(приустьевое лигирование и удаление большой или малой подкожных 
вен), эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО), эндовазальная 
радиочастотная облитерация и склерооблитерация. Собственно, хи-
рургическими из перечисленных способов ликвидации вертикально-
го рефлюкса являются первые три. В связи с этим при проведении 
сравнительной оценки эффективности различных методов ликвида-
ции вертикального вено-венозного рефлюкса представляется целе-
сообразным имеющиеся на сегодня хирургические методы лечения 
подразделить на 4 вида:

1.	 Флебэктомия. 
2.	 ЭВЛО на длине волны, близкой к 1мкм. 
3.	 ЭВЛО на длине волны, близкой к 1.5 мкм.
4.	 Радиочастотная облитерация.
Перечисленные методы устранения рефлюкса по магистральным 

поверхностным венам могут дать следующие сочетания в сравни-
тельных исследованиях:

I.	 РЧО и ЭВЛО 1мкм.
II.	 РЧО и ЭВЛО 1.5 мкм.
III.	 ЭВЛО 1мкм и ЭВЛО 1.5 мкм.
IV.	 РЧО и флебэктомия.
V.	 ЭВЛО (1 мкм или 1.5 мкм) и флебэктомия.
Наиболее высоким уровнем доказательности при сравнении эф-

фективности методов лечения обладают проспективные рандомизи-
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рованные и нерандомизированные исследования [59]. На сегодняш-
ний день в мировой литературе имеется ограниченное количество 
сравнительных исследований хирургических методов лечения ВБ вы-
сокого уровня доказательности.

2.2.1.	 РЧО и ЭВЛО на длине волны около 1мкм

Первое РКИ по сравнению технологии сегментарной радиоча-
стотной термооблитерации и эндовазальной лазерной облитерации – 
«RECOVERY study». Дизайн: мультицентровое (5 американских и 
1 европейский центр) рандомизированное исследование с односто-
ронним ослеплением (выбор вмешательства неизвестен пациентам). 
Воздействие проведено на 89 венах у 69 пациентов, применены РЧО 
(ClosureFAST) или ЭВЛО (980 нм, 80 Дж/см). Использовали тумес-
центную анестезию, операцию проводили интервенционные хирур-
ги. Контроль осуществляли через 48 часов, 1 и 2 недели и через 
1 месяц после операции. Первичные конечные точки исследования: 
уровень послеоперационной боли, количество экхимозов, гематом, 
осложнений. Вторичные конечные точки: показатели качества жиз-
ни и шкалы тяжести заболеваний вен (VCSS) в динамике в течение 
месяца. В целом течение раннего послеоперационного периода 
было существенно мягче после РЧО, однако эта разница исчезала 
на протяжении периода наблюдения. Показатели качества жизни и 
шкалы тяжести заболевания различались (в пользу РЧО) также лишь 
в первые 2 недели наблюдения после операции. Особенно следует 
отметить, что технический результат операции (частота и особенно-
сти облитерации вен) не оценивали [60]. В 2010 году опубликован 
результат второго РКИ по сравнению РЧО (ClosureFAST) и ЭВЛО 
(980 нм). Выполнено 131 вмешательство, 64 РЧО, 67 ЭВЛО. Пер-
вичная конечная точка – послеоперационная боль на 3 сутки после 
вмешательства с  оценкой по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 
Вторичная конечная точка – качество жизни по Абердинскому опро-
снику и опроснику SF-12, а  также оценка тяжести заболевания в 
динамике по шкале тяжести заболеваний вен VCSS через 6 недель 
после вмешательства. Послеоперационная боль на 3 сутки соста-
вила в группе РЧО 26.4 балла (стандартное отклонение (СО) 22.1), 
в группе ЭВЛО 36.8 балла (СО 22.5). На 10 сутки эти показатели со-
ставили 22.0 балла (CO 19.8) в сравнении с 34.3 баллами (СО 21.1) 
для РЧО и ЭВЛО соответственно. Оценки по опросникам качества 
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жизни и шкале тяжести заболевания оказались сходными на опреде-
ленном в  исследовании контрольном сроке. Технический результат 
операции не оценивали [61]. Еще в одном РКИ (LARA Study) прове-
дено сравнение эндовенозной лазерной облитерации на аппарате с 
длиной волны 810 нм и сегментарной радиочастотной термооблите-
рации по технологии RFITT («radiofrequency induced thermotherapy»). 
Первичной конечной точкой была выраженность послеоперационной 
боли, оцененной по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Частота ок-
клюзии регистрировалась только непосредственно после операции 
и составила в обеих группах 96% [62]. Результаты четвертого РКИ по 
сравнению ЭВЛО (810 нм) и РЧО ClosureFAST опубликованы в конце 
2011 года [63]. В исследование вошло 159 пациентов. Первичной 
конечной точкой являлась частота окклюзии при сроке в 3 месяца 
после вмешательства, вторичной – частота окклюзии через неделю 
после вмешательства, уровень послеоперационной боли, потреб-
ность в приеме анальгетиков на 7 сутки, а также качество жизни по 
Абердинскому опроснику и опроснику EQ-5D через 3 месяца после 
операции. Окклюзия обработанных вен отмечена после РЧО в 97%, 
после ЭВЛО в 96% случаев, разница статистически недостоверна 
(p=0,67). При этом отмечены меньшие уровень боли, потребность 
в  анальгетиках и выраженность кровоизлияний после радиочастот-
ной облитерации.

Таким образом, проведенные на сегодняшний день клинические 
исследования по сегментарной радиочастотной термооблитерации 
имеют ряд существенных ограничений: 

1.	 Технический результат не оценивали или оценку проводили 
непосредственно после вмешательства. 

2.	 Сравнение проводили только с «гемоглобиновыми» лазерами 
(с длиной волны, близкой к 1мкм).

3.	 Исследования имели недостаточно проработанный дизайн и 
малую мощность. 

4.	 Использовали упрощенные способы оценки послеоперацион-
ной боли.

5.	 Не приводили сроков реабилитации (восстановления повсед-
невной активности и трудоспособности).

6.	 Срок наблюдения за пациентами был крайне короток.
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2.2.2.	 РЧО и ЭВЛО на длине волны около 1.5 мкм

Единственное проспективное контролируемое исследование 
по сравнению новейших эндоваскулярных технологий – лазерной 
облитерации на длине волны 1530 нм и радиочастотной облитера-
ции ClosureFAST – опубликовано в конце 2011 года L. Rasmussen с 
соавт.  [64]. Оценивалась частота сохранения рефлюкса в несосто-
ятельной вене при сроке наблюдения до одного года, уровень по-
слеоперационной боли, время возврата к привычной повседневной 
активности, длительность нетрудоспособности. По всем показате-
лям радиочастотная облитерация оказалась более предпочтитель-
ной нежели лазерная облитерация с уровнем значимости p=0,0001. 
При  этом сравнение проводилось и  с  классической флебэктомией. 
В заключение авторы сделали вывод, что на данном сроке наблюде-
ния эндоваскулярные методы не уступают классической флебэктомии 
по надежности, при этом РЧО ClosureFAST характеризуется меньшим 
уровнем послеоперационной боли и более коротким реабилитацион-
ным периодом. Вместе с тем для проведения лазерной облитерации 
использовался торцевой световод, а способ ретракции и применен-
ные энергетические режимы авторы не описывают.

2.2.3.	  ЭВЛО на длинах волн около 1.5 мкм и 1мкм

Проведено единственное РКИ со сравнением двух групп пациен-
тов, пролеченных с помощью ЭВЛО на длине волны 980 нм с при-
менением обычного световода и с помощью ЭВЛО на длине волны 
1470 нм с применением световода с радиальной эмиссией излучения 
[65]. Срок наблюдения составил 6 месяцев, оценивали следующие 
клинические конечные точки: интенсивность послеоперационной 
боли, выраженность экхимозов и динамику по шкале тяжести хро-
нических заболеваний вен. Технический результат не оценивался. 
Продемонстрированы незначительные преимущества «полуторами-
кронного» лазера в сочетании с радиально излучающим световодом 
в раннем послеоперационном периоде.

Внимания заслуживает проспективное когортное исследование 
по  сравнению трех групп пациентов, в лечении которых применяли 
лазер с длиной волны 940 нм в двух энергетических режимах и лазер 
с длиной волны 1320 нм [66]. При этом в двух когортах, пролеченных 
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2.2.4.	  ЭВЛО и флебэктомия

На сегодняшний день опубликовано всего восемь РКИ по сравне-
нию ЭВЛО и классической флебэктомии. Четыре из них вошли в не-
давний систематический обзор публикаций по лечению хронических 
заболеваний вен [72]. Оценку проводили по клиническим конечным 
точкам. В одном из исследований не выявлено разницы между срав-
ниваемыми методами лечения в отношении улучшении качества жиз-
ни по опроснику SF-36 и в тяжести заболеваний по шкале при сроке 
в 3 месяца [73], в другом отмечена сходная динамика по Абердинско-
му веноспецифическому опроснику качества жизни [74]. Хотя в одном 
из исследований в раннем послеоперационном периоде отмечали не-
сколько большую выраженность болевого синдрома после флебэкто-
мии [73], в другой работе при сроке в 26 месяцев не выявлено никакой 
разницы между группами по удовлетворенности  пациентов результа-
тами лечения, боли и косметическому эффекту [75]. В  целом у этих 
исследований есть один существенный недостаток – короткий срок 
наблюдения, который не позволяет оценить вероятность рецидива 
после проведенного вмешательства и провести метаанализ резуль-
татов. Ни в одном исследовании не проводили сокрытие распреде-
ления пациентов по группам, а оценку результатов выполняли не сле-
пым методом. В  двух исследованиях указан коммерческий источник 
финансирования. Авторы указанных публикаций в целом говорят об 

лазерами разных длин волн, использовали схожие энергетические 
параметры – линейная плотность энергии составила 62-63 Дж/ см. 
Исследование показало близкие значения частоты окклюзии 
вен при сроке наблюдения до 3 месяцев (97-100%), меньшую 
выраженность болевого синдрома и экхимозов при использовании 
«полуторамикронного» лазера. Следует учитывать малую мощность 
исследования и отсутствие рандомизации при распределении 
пациентов по группам. 

Особое значение при определении роли новых методов хирурги-
ческого лечения варикозной болезни имеет оценка их эффективности 
в сравнении с эталонным методом. «Золотым стандартом» хирургии 
поверхностных вен на сегодняшний день остается флебэктомия [67; 
68]. Неэффективное устранение несостоятельной магистральной 
подкожной вены является одной из основных причин послеопераци-
онного рецидива варикозной болезни [69–71].
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эквивалентности эндовазальных методов и флебэктомии в устранении 
вертикального рефлюкса. Однако, в силу указанных методологических 
ограничений, в упомянутом систематическом обзоре публикаций по 
лечению хронических заболеваний вен уровень представленных до-
казательств признан очень низким [72]. Тем не менее, некоторые де-
тали перечисленных публикаций представляют большой интерес для 
понимания направленности дальнейших исследований. В частности, в 
работе L. Rasmussen с соавт. при сроке в 2 года отмечено появление 
рецидивных вен у 37% хирургической группы и 26% группы эндова-
зальной лазерной облитерации (различие статистически незначимо) 
[73]. При этом причины рецидива были схожими в обеих группах (реф-
люкс в переднюю добавочную подкожную вену, несостоятельность 
перфорантных вен бедра и голени). В этом исследовании использова-
ли лазер с длиной волны 980 нм.

 Несколько рандомизированных контролируемых исследований по 
сравнению ЭВЛО с удалением магистральной вены не вошло в упо-
мянутый систематический обзор. Результаты одного из них опубли-
кованы в 2010 году J. T. Christenson с соавт. [76]. Применяли лазер 
с длиной волны 980 нм. ЭВЛО подверглись 104 большие подкож-
ные вены, флебэктомии – 100 вен. Срок наблюдения составил 2 года. 
В клинических исходах по опросникам качества жизни и шкале тяжести 
заболеваний вен различия не найдены. Отмечены схожие сроки вос-
становления привычной повседневной активности и равная степень 
выраженности послеоперационной боли. При этом были установлены 
существенные различия по техническому результату: в группе удале-
ния вен неудач не было, в группе эндоваскулярного вмешательства 
через 1 год обнаружили полную реканализацию большой подкожной 
вены в 2 случаях, частичную – в 3. При сроке наблюдения в 2 года 
отметили частичную реканализацию еще в двух венах. Кроме того, в 
4-х случаях, не вошедших в окончательный анализ, эндоваскулярное 
вмешательство не удалось выполнить. Исследованию присущи те же 
методологические ограничения, что и работам, приведенным в систе-
матическом обзоре. 

В другом небольшом РКИ проведено сравнение флебэктомии 
и  эндовазальной лазерной облитерации (810 нм) при обязательном 
выполнении кроссэктомии [77]. Это исследование не позволяет сде-
лать какие-либо выводы по эффективности устранения рефлюкса той 
или иной методики ввиду очень короткого срока наблюдения (16 не-
дель). Следует отметить, что сроки восстановления трудоспособности 
в данном исследовании были выше в группе пациентов, пролеченных 
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с применением эндоваскулярной технологии. Не вызывает сомнений, 
что на такой достаточно парадоксальный результат оказало влияние 
обязательное выполнение в этой группе кроссэктомии. 

 Еще в одном исследовании прослежены годовые результаты 
устранения рефлюкса по большой подкожной вене на 130 конечно-
стях с помощью «гемоглобинового» лазера (980 нм) и «классической» 
флебэктомии [78]. Ранний послеоперационный период в обеих груп-
пах протекал сходно, однако на 2-й неделе более выраженные бо-
левые ощущения и, как следствие, ограничение подвижности, было 
установлено в группе эндовазальных вмешательств. При этом, при 
сроке в один год рецидив расширения вен выявили в равных пропор-
циях (около 10% в обеих группах). 

 Исследование Vuylsteke M. с соавт. на 164 конечностях с наблю-
дением в течение 9 месяцев показало, что период  восстановления 
повседневной активности после ЭВЛО меньше – 8.6 дней в сравне-
нии с 22.4 днями после флебэктомии [79]. Конечными точками иссле-
дования были выраженность послеоперационной боли и потребность 
в анальгетиках в раннем послеоперационном периоде. Кроме того, 
в этом исследовании был проведен сравнительный экономический 
анализ обеих технологий. Отечественные публикации ограничены 
описательным исследованием по первому опыту применения техноло-
гии ClosureFAST (выполнено 21 вмешательство) без указания сроков 
наблюдения и анализа результатов применения [48].

Таким образом, РКИ являются наиболее достоверным инструмен-
том оценки эффективности любого метода лечения, в том числе – хи-
рургического вмешательства. Это своего рода «золотой стандарт» 
медицинских исследований [59]. Особенно важно сравнение вновь 
появляющихся технологий и методов лечения с общепринятым стан-
дартом. Де-факто таковым в лечении хронических заболеваний вен 
является флебэктомия с приустьевым лигированием магистральной 
подкожной вены и последующим удалением ее несостоятельного сег-
мента. Проведенный обзор наглядно демонстрирует дефицит досто-
верной информации об эффективности эндовазальных методов лик-
видации вертикального рефлюкса как в сравнении с флебэктомией, 
так и между собой. Особенно это актуально в отношении модифика-
ций эндовазальных методов, которые только входят в широкую клини-
ческую практику – лазерной облитерации на основе полуторамикрон-
ных лазеров и сегментарной термооблитерации с индукцией нагрева 
генератором тока высокой частоты. Другой существенной проблемой 
современной флебологии является определение конечных точек ле-
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ГЛАВА 2. 
2.2.5

чебного воздействия. Условно считается, что основой лечения при 
ВБ является ликвидация вертикального рефлюкса. Надежность и 
долгосрочность облитерации несостоятельной вены или ее фиброз-
ная трансформация (абляция) при применении эндовазальных мето-
дов рассматривается как ключевая задача вмешательства. Между тем 
устранение вертикального рефлюкса является лишь «техническим» 
результатом, суррогатной конечной точкой исследования. Не вызы-
вает сомнения, что в оценке результата хирургического лечения ВБ 
должны применяться и клинические конечные точки. В связи с этим 
представляется крайне важной задачей разработка отечественных 
инструментов оценки клинических исходов вмешательства в лечении 
хронических заболеваний вен, а также оценка эффективности и исхо-
дов применения новых технологий как по техническим, так и по клини-
ческим или комбинированным исходам.

2.2.5.	  РЧО и флебэктомия

Рандомизированных контролируемых исследований нет.
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ГЛАВА 3.  
Сравнение лазеров с длиной волны 970 нм  
и 1470 нм при моделировании эндовазальной 
лазерной облитерации вен in vitro

Цель данного этапа исследования: на основании определения темпе-
ратуры на доступных расстояниях от рабочей части световода, гистологи-
ческой оценки характера повреждения венозной стенки при применении 
различных характеристик лазерного излучения in vitro уточнить механизмы 
и сравнить эффективность воздействия на венозную стенку лазеров с дли-
ной волны 970 нм и 1470 нм. Эти длины волн лазерного излучения наибо-
лее часто применяются для проведения эндовенозной термооблитерации.

При проведении экспериментальной части исследования мы хотели 
получить ответы на несколько вопросов:

•• возможна ли бесконтактная карбонизация и перфорация стенки 
вены;

•• возможно ли температурное повреждение венозной стенки 
не по оси световода, то есть за счет разогретых крови и газа 
в просвете сосуда;

•• как зависит температура у среза световода от длины волны лазер-
ного излучения (при использовании наиболее распространенных 
режимов для лазеров 1470 нм и 970 нм); 

•• как зависит температура у среза световода от энергетического 
режима лазерного излучения (1470 нм и 970 нм);

•• насколько близки температурные режимы при использовании 
лазеров с длиной волны 970 нм на мощности 24 Вт и 1470 нм 
на мощности 15 Вт;

•• как зависит температура в зоне воздействия от количества им-
пульсов (ответ на этот вопрос позволяет прогнозировать зависи-
мость равномерности повреждения венозной стенки от характера 
воздействия – импульсное или непрерывное);

•• как зависит температура в зоне воздействия от продолжительно-
сти паузы между импульсами; имеет ли продолжительность паузы 
значение для равномерности повреждения венозной стенки;

3.1.	 Цели и задачи

ГЛАВА 3.
3.1.
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ГЛАВА 3.
3.2.

Основная часть эксперимента была разделена на 2 серии измере-
ний: 1 серия – определение значений температуры при расположении 
термодатчиков по оси световода; 2 серия – определение значений тем-
пературы при смещении лини расположения термодатчиков по отноше-
нию к оси световода.

3.2.	 Экспериментальная установка для моделирования ЭВЛО 
		  и контроля температурных параметров

Для проведения 1 и 2 серий опытов был смонтирован экспери-
ментальный стенд, состоящий из аппарата для ЭВЛО (использованы 
аппараты с длиной волны 970 нм и 1470 нм), цилиндрической уста-
новки для совмещения световода и термодатчиков, USB-совместимо-
го аппаратного анализатора показаний термодатчиков, персонально-
го компьютера и специализированного программного обеспечения с 
графическим интерфейсом (LabVIEW National Instruments) (рисунок 1).

Программное обеспечение позволяло вести запись показаний 
термодатчиков при одновременном их отображении на экране мони-
тора в реальном времени (рисунок 2).

При проведении этой серии экспериментов световод фиксировали 
в полости специально изготовленного цилиндрического бокса. Термо-
датчики закрепляли в крышке бокса на одной линии таким образом, 
что расстояние от торца световода до первого датчика составляло 
1 мм. Расстояние между термодатчиками составляло 3 мм. Таким об-
разом, расстояние от среза световода до термопары первого датчика 
составляло 1 мм, второго – 4 мм, третьего – около 7 мм. Крышка бок-
са вращалась вокруг оси цилиндра, что позволило получить значения 
температуры на различных расстояниях от торца световода в горизон-
тальной плоскости, как по направлению излучения, так и в сторону от 
оси световода. Измерения проводили при расположении термодатчи-
ков по оси световода (рисунок 3), а также при смещении линии распо-
ложения термодатчиков к оси световода на 30º, 90º и 150º для излуче-
ния с длиной волны 970 нм и 1470 нм (рисунок 4). 

При проведении измерений бокс заполняли цельной донорской 
кровью (использовали кровь здоровых добровольцев из числа сотруд-
ников клиники и неиспользованную донорскую кровь с истекшим сро-
ком годности перед утилизацией). Высота полости бокса составляла 
1,0 см, радиус 5 см. Перед каждым измерением загрязненный конец 
световода обрезали, наполнитель перемешивали. Периодически, при 
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ГЛАВА 3. 
3.2.

Рисунок 1. 

Графический интерфейс программного обеспечения для регистрации 
и контроля в реальном времени показаний термодатчиков.

появлении видимых сгустков крови, производили смену наполните-
ля. Измерения проводили при комнатной температуре. Точность из-
мерения температуры термодатчиками составляла 0,1ºС. Калибровку 
датчиков проводили перед экспериментальными измерениями 1 раз в 
день. При составлении таблиц температуры выше 100ºС округляли до 
5ºС, ниже 100ºС округляли до 2ºС.

Экспериментальный стенд для определения температуры 
при проведении эндовазальной лазерной облитерации на различных 
расстояниях от рабочей части световода in vitro.

Рисунок 2. 
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ГЛАВА 3.
3.2.

Рисунок 4. 

Рисунок 3.

Схема экспериментальной установки для определения температуры 
на различных расстояниях от рабочей части световода при проведении 
эндовазальной лазерной облитерации in vitro (вид сверху, датчики 
расположены со смещением 90 относительно оси световода).

Схема экспериментальной установки для определения температуры 
на различных расстояниях от рабочей части световода при проведении 
эндовазальной лазерной облитерации in vitro (вид сверху, датчики 
расположены вдоль оси световода).
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ГЛАВА 3. 
3.3.

3.3.	 1 серия. Температурный профиль в разных режимах 
		  ЭВЛО по оси световода

Во всех измерениях зарегистрировали быстрый, в пределах 
0.2 секунды, подъем температуры на первом термодатчике до зна-
чений 170ºС–200ºС с последующим поддержанием ее в интерва-
ле 150ºС–200ºС в течение всего времени проведения процедуры. 
Температура на датчике №2 держалась в интервале 60ºС–80ºС и 
никогда не достигала значений карбонизации. Температура на дат-
чике №3 оставалась во время процедуры в интервале 35ºС–55ºС. 
По описанному алгоритму проведены измерения для трех режимов 
лазерной облитерации, описанных в разделе «материалы и методы». 
Результаты измерений представлены в сводной таблице (таблица 3).

Измерения выполнены для трех режимов ЭВЛО:
1 режим. 970 нм. Мощность 24 Вт, импульс 900 мс, интервал между 

импульсами 100 мс. Энергия импульса 21.6 Дж.
2 режим. 970 нм. Мощность 15 Вт, импульс 900 мс, интервал между 

импульсами 100 мс. Энергия импульса 13.5 Дж.
3 режим. 1470 нм. Мощность 15 Вт, импульс 900 мс, интервал между 

импульсами 100 мс. Энергия импульса 13.5 Дж.
Первый и третий режимы наиболее характерны для применяемых 

в клинической практике для «гемоглобинового» и «водного» лазеров. 
Второй режим (относительно низкая мощность при использовании 
«гемоглобинового» лазера) был необходим для того, чтобы определить 
решающее значение мощности или длины волны в производимых эф-
фектах. Кроме того, для учета влияния на температурный профиль фе-
номена тепловой релаксации, выполнили измерения температуры при 
воздействии ограниченным количеством (от 1 до 3) и серией импульсов 
(более 10).

В общей сложности на три указанных энергетических режима при 
измерении температуры в 4 позициях по отношению к оси световода и 
при использовании 4 различных серий импульсов проведено 48 основ-
ных и 25 контрольных замеров температуры. Выполнено 4 измерения в 
дополнительной серии по оценке влияния на температурный профиль 
продолжительности паузы между импульсами, 6 измерений температу-
ры в модели вены.
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ГЛАВА 3.
3.4. – 3.4.1.

Показания термодатчиков (температурные интервалы) на различном 
расстоянии по оси световода для лазеров 970 нм и 1470 нм при различных 
энергетических режимах.

0* 1 импульс 
(пиковое 
значение, ºС)

2 импульса 
(интервал, ºС)

3 импульса 
(интервал, ºС)

Серия импульсов 
(>10) (интервал, 
ºС)

Режим*** 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

S1** 200 110 180 140 
- 
190

100 
- 
130

130 
- 
170

180 
- 
200

110 
- 
130

170 
- 
200

220 
-
250

130 
- 
140

200 
- 
220

S2 85 70 85 60 - 
80

40 - 
55

50 -
70

50 - 
80

45 - 
60

50 - 
70

60 - 
85

40 - 
60

50 - 
75

S3 55 40 40 35 - 
50

< 35 35 - 
40

35 - 
55

< 35 35 - 
45

40 - 
55

< 35 35 - 
45

Таблица 3. 

*отклонение датчиков от оси световода в градусах. **S1, S2, S3 – датчики 1,2 
и  3. *** 1 режим. 970 нм. Мощность 24 Вт, импульс 900 мс, интервал между 
импульсами 100 мс. Энергия импульса 21.6 Дж. 2 режим. 970 нм. Мощность 
15 Вт, импульс 900 мс, интервал между импульсами 100 мс. Энергия импульса 
13.5 Дж. 3 режим. 1470 нм. Мощность 15 Вт, импульс 900 мс, интервал между 
импульсами 100 мс. Энергия импульса 13.5 Дж.

Примечания:

3.4.	 2 серия. Температурный профиль в разных режимах  
	 ЭВЛО при отклонении от оси световода

3.4.1.	 Основные тесты

Провели измерения для трех режимов ЭВЛО, использованных 
в 1 серии. Результаты представлены в таблице 4.

Показания термодатчиков (температурные интервалы) при их смещении 
относительно оси световода для лазеров 970 нм и 1470 нм при различных 
энергетических режимах. 

Таблица 4. 

30* 1 импульс
(пиковое 
значение, ºС)

2 импульса 
(среднее 
значение, ºС)

3 импульса 
(среднее 
значение, ºС)

Серия импульсов 
(>10) (среднее 
значение, ºС)

Режим 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

S1 80 54 62 100 68 82 110 88 100 110 90 100
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* отклонение датчиков от оси световода в градусах. **S1, S2, S3 – датчики 1, 2 и 3.Примечания:

ГЛАВА 3. 
3.4.1.

30* 1 импульс
(пиковое 
значение, ºС)

2 импульса 
(среднее 
значение, ºС)

3 импульса 
(среднее 
значение, ºС)

Серия импульсов 
(>10) (среднее 
значение, ºС)

Режим 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

S2 34 32 32 36 - 38 

S3 Повышение температуры не зарегистрировано

90* 1 импульс 2 импульса 3 импульса Серия импульсов 

Режим 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

S1 40 30 34 38 30 38 40 30 36 42 32 38

S2 Температура не превышала 30ºС 

S3 Повышение температуры не зарегистрировано

150* 1 импульс 2 импульса 3 импульса Серия импульсов 

Режим 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

S1 Температура не превышала 32ºС

S2
Повышение температуры не зарегистрировано

S3

Таким образом, установлено:
•• даже на минимальном удалении от световода (1 мм) температу-

ра никогда не достигала значений карбонизации. Это говорит 
о том, что бесконтактная перфорация стенки вены практически 
невозможна;

•• при использовании лазера с длиной волны как 970 нм, так и 
1470 нм имеет место непрямое повреждение венозной стенки 
разогретой кровью и ее газообразными продуктами;

•• температурный профиль у среза световода не зависел суще-
ственно от длины волны лазерного излучения, что говорит о 
близких параметрах поглощения кровью света как с длиной вол-
ны 970 нм, так и 1470 нм;

•• во 2-м режиме значения температуры во всех точках измерения 
были существенно ниже, чем в 1 режиме. Результаты отражают 



Е. В. Шайдаков, Е. А. Илюхин 47

ГЛАВА 3.
3.4.1.

зависимость температуры при проведении ЭВЛО от количества 
поданной в зону воздействия энергии. Вместе с тем в 3-м ре-
жиме получены промежуточные значения температуры (по от-
ношению к режимам 1 и 2). Косвенно это говорит о несколько 
меньшей проникающей способности «водного» лазера в крови. 
Вместе с  тем эти результаты наглядно демонстрируют отсут-
ствие принципиальных различий в воздействии на кровь лазе-
ров с длиной волны 970 нм и 1470 нм;

•• даже при длительном воздействии температура, регистрируе-
мая датчиком, стабилизировалась после достижения некоторо-
го значения. При этом на расстоянии 4 мм от среза световода 
перпендикулярно к его оси температура никогда не превышала 
30ºС. Таким образом, увеличение продолжительности воздей-
ствия не приводит к неограниченному росту температуры. Полу-
ченные данные убедительно доказывают, что за счет увеличения 
времени экспозиции и снижения энергии воздействия возможен 
подбор энергетического режима, исключающего карбонизацию 
и перфорации стенки вены.

Графическое отображение изотерм, полученных в эксперименте, 
дает представление о распределении тепловой энергии вокруг торца 
световода в крови (рисунок 4.1.).

Рисунок 4.1. Изотермы 40°С, 85°С, 180°С при моделировании ЭВЛО в режиме 1470 нм. 
Мощность 15 Вт, импульс 900 мс, интервал между импульсами 100 мс. 
Энергия импульса 13.5 Дж.
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ГЛАВА 3.
3.4.2. – 3.4.4.

3.4.2.	 Прерывистый и непрерывный режим ЭВЛО

3.4.4.	 Оценка температурного профиля в замкнутом объеме

3.4.3.	 Оценка влияния тепловой релаксации в прерывистом  
	 и квазинепрерывном режиме ЭВЛО на температурный  
	 профиль

Изменение паузы между импульсами в пределах 10-100 мс не от-
разилось на температурном профиле. Увеличение паузы не привело к 
появлению температурных «провалов» в кривой температуры, а укоро-
чение паузы – к перегреву. Как видно, равномерность повреждения 
венозной стенки зависит не столько от режима излучения (импульсный 
или непрерывный), сколько от равномерности извлечения световода 
во время ЭВЛО.

В дополнение к основной серии опытов провели измерения тем-
пературы на различных расстояниях от рабочей части световода в мо-
дели вены (рисунок 5, 6). Эти измерения позволили доказать, что ре-
зультаты первых двух серий (проводившихся в боксе большого объема) 
можно экстраполировать на условия внутрисосудистой облитерации, 
где воздействие ведется в очень ограниченном объеме, затруднено 
перемешивание крови и охлаждение вследствие конвекции. 

Дополнительно провели сравнение температурных кривых при при-
менении лазера с длиной волны 970 нм в двух режимах с разной продол-
жительностью паузы между импульсами: импульсный (мощность 24 Вт, 
импульс 900 мс, энергия импульса 21.6 Дж, интервал между импуль-
сами 100 мс) и квазинепрерывный (мощность 24 Вт, импульс 900 мс, 
энергия импульса 21.6 Дж, интервал между импульсами 10 мс).
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ГЛАВА 3.
3.4.4.

Рисунок 5. 

Рисунок 6. 

Экспериментальный стенд для определения температуры при проведении 
эндовазальной лазерной облитерации на различных расстояниях от рабочей 
части световода in vitro при имитации сегмента вены.

Модель сегмента вены для проверки результатов определения 
температурного профиля ЭВЛО в ограниченном объеме.
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Рисунок 7. Моделирование ЭВЛО в сегменте вены на стенде.  
Карбонизация со сгоранием углерода (вспышка).

ГЛАВА 3.
3.5. – 3.5.1.

3.5.	 3 серия. Моделирование ЭВЛО на сегментах вен  
	 (с последующим гистологическим исследованием)

3.5.1.	 Экспериментальный стенд и режимы

Для моделирования изготовлен экспериментальный стенд, в кото-
ром закрепляли сегменты больших подкожных вен, удаленных во вре-
мя флебэктомии (рисунок 7). Были сформированы 8 сегментов длиной 
4 см и диаметром около 6 мм. Адвентиция отсутствовала во всех слу-
чаях. Исследование проводили непосредственно после удаления вены 
без ее фиксации консервантами. Сегменты вен наполнялись кровью, 
в просвет вводился световод, после чего выполнялась эндовазальная 
лазерная облитерация исследуемого фрагмента вены в определенном 
энергетическом режиме.
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ГЛАВА 3.
3.5.2.

Использовали следующие режимы лазерного воздействия:
1.	 H-лазер, 60 Дж/см, световод с «торцевым» излучением (bare-tip);
2.	 H-лазер, 100 Дж/см, световод с «торцевым» излучением (bare-tip);
3.	 H-лазер, 60 Дж/см, световод с радиальным излучением;
4.	 H-лазер, 100 Дж/см, световод с радиальным излучением;
5.	 W-лазер, 60 Дж/см, световод с «торцевым» излучением (bare-tip);
6.	 W-лазер, 100 Дж/см, световод с «торцевым» излучением (bare-tip);
7.	 W-лазер, 60 Дж/см, световод с радиальным излучением;
8.	 W-лазер, 100 Дж/см, световод с радиальным излучением.

3.5.2.	 Результаты моделирования ЭВЛО на сегментах вен

Визуально карбонизация с последующей сгоранием и вапоризацией 
углерода отмечена во всех случаях, за исключением 1 и 7. Очевидно, что 
высокие значения энергии приводят к появлению эффекта карбониза-
ции (а значит, и к появлению во время ЭВЛО сверхвысоких температур) 
при использовании лазеров любой длины волны и световодов как тор-
цевого, так и радиального типа. Только существенное снижение энер-
гии позволило избежать в некоторых опытах появления карбонизации. 

Выполнено гистологическое исследование сегментов вен, подверг-
шихся воздействию. При проведении гистологического исследования 
и формировании заключения гистолог не был осведомлен о режиме 
воздействия на конкретный образец. Описание гистологических пре-
паратов для наглядности представления результатов переведено в бал-
льную систему. Результаты гистологического исследования приведены 
в таблице 5.

Результаты гистологического исследования сегментов большой подкожной 
вены после моделирования эндовазальной лазерной облитерации in vitro.

Таблица 5. 

№ образца1 Просвет 
сосуда2

Эндотелий3 Суб-
эндоте-
лиальный 
слой4

Циркуляр-
ный средний 
гладко
мышечный 
слой5

Продольный 
внутренний 
гладко
мышечный 
слой6

1 + ++ +++ ++ ++

2 0 + 0 0 0

3 0 + + 0 0
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ГЛАВА 3. 
3.5.2.

№ образца1 Просвет 
сосуда2

Эндотелий3 Суб-
эндоте-
лиальный 
слой4

Циркуляр-
ный средний 
гладко
мышечный 
слой5

Продольный 
внутренний 
гладко
мышечный 
слой6

4 0 +++ + + +

5 + ++ +++ ++ ++

6 0 + ++ 0 0

7 0 + 0 0 0

8 +/- ++ + 0 0

1.	 Номер образца соответствует порядковому номеру изучаемого режима 
(см. выше).

2.	 Просвет сосуда: «+» наличие в просвете десквамированного некротизиро-
ванного эндотелия; «+/-» наличие десквамированного неповрежденного 
эндотелия, «0» – просвет пустой или имеются форменные элементы крови. 

3.	 Эндотелий: «+++» тотальный коагуляционный некроз; «++» очаговый 
коагуляционный некроз 40-50% окружности сосуда; «+» очаговый коагу
ляционный некроз 10-30% окружности сосуда; «0» изменений не найде-
но.

4.	 Субэндотелиальный слой: «+++» некроз; «++» очаговая фрагментация 
и лизис эластических структур; «+» отек и плазматическое пропитывание 
эластических структур; «0» изменений не найдено.

5.	 Циркулярный и продольный гладкомышечные слои: «++» очаговая фраг-
ментация и лизис гладкомышечных волокон; «+» отек и дистрофические 
изменения; «0» изменений не найдено.

Примечания:

Анализ полученных результатов не выявил зависимости степени 
повреждения венозной стенки от длины волны излучения и характера 
его эмиссии (торцевая или радиальная) и линейной плотности энергии 
в интервале 60-100 Дж/см.
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ГЛАВА 3.
3.6.

3.6.	 4 серия. Оценка изолирующих свойств крови  
	 в отношении лазерного излучения 970 нм и 1470 нм

Определяли, возможно ли повреждающее действие непосред-
ственно лазерным излучением 970 нм и 1470 нм при наличии в про-
свете сосуда крови, или лазерное излучение может воздействовать на 
венозную стенку только после выпаривания крови. Схема установки 
для проведения эксперимента представлена на рисунке 8. В качестве 
тестового материала использовали пластину легкоплавкого пластика 
черного цвета (для снижения отражения излучения). Измеряли время 
появления перфорации в пластике при различной толщине слоя воды 
и крови.

Рисунок 8. Схема установки для оценки абсорбционных свойств крови в отношении 
излучения 970 нм и 1470 нм; a- изолирующий слой воды или крови.
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ГЛАВА 3. 
3.6.

Излучение любой длины волны в любом из применяемых режи-
мов вызывало мгновенную перфорацию тестовой пластины с рас-
стояния до 1 см. Водная прослойка не затрудняла перфорацию 
пластины при использовании «гемоглобинового» лазера (970 нм). 
Прослойка воды в 1 мм удлиняла время появления перфорации при 
использовании «водного» лазера до нескольких секунд. Появление 
перфорации совпадало с выпариванием значительной части жидко-
сти. При использовании в качестве наполнителя консервированной 
крови перфорация пластика через слой в 1.5 мм наступала не ра-
нее, чем через 1 секунду, через слой в 3 мм – не ранее, чем через 
2-3 секунды. Появление перфорации совпадало с выпариванием 
значительной части крови. Эти результаты говорят о том, что кровь 
одинаково хорошо поглощает излучение с длиной волны 970 нм и 
1470 нм. До выпаривания крови на пути лазерного луча непосред-
ственное воздействие на венозную стенку невозможно – вне зави-
симости от длины волны излучения.

Таким образом, установлено, что основным параметром, влияю-
щим на эффективность повреждения венозной стенки и вероятность 
ее перфорации при моделировании эндовазальной лазерной обли-
терации in-vitro является линейная плотность энергии. При значени-
ях ЛПЭ в 60 Дж/см и 100 Дж/см повреждение эндотелия венозной 
стенки имеет сходные характеристики. Сделан вывод о целесообраз-
ности снижения значений ЛПЭ для снижения частоты перфораций 
венозной стенки в клинической практике. Доказано, что длина волны, 
характер эмиссии и режим лазерного излучения имеют второстепен-
ное значение. При импульсном режиме излучения с продолжительно-
стью импульса 900 мс и паузы в 10-100 мс температурный профиль 
совпадает с таковым при непрерывном режиме.
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ГЛАВА 4. 
4.1. – 4.1.1.

ГЛАВА 4.  
Определение оптимальных энергетических 
режимов эндовенозной лазерной 
облитерации на длине волны  
970 нм, 1470 нм и 1560 нм  
в ретроспективном анализе

4.1.	 Материалы и методы

4.1.1.	 Описание исследования

До проведения анализа результатов применения ЭВЛО данная 
методика выполнялась нами в соответствии с актуальными на тот 
момент времени рекомендациями и публикациями. Наши подходы в 
проведении ЭВЛО изменялись в соответствии с общими тенденциями 
отечественной и зарубежной клинической практики. Соответственно, 
на начальном этапе шире использовались высокоэнергетические 
режимы с высокой скоростью извлечения световода, использовались 
только лазеры с длиной волны до 1000 нм. На завершающем этапе 
в основном применялись лазеры с длиной волны 1470 нм и 1530 нм 
при существенно меньшей мощности и меньшей скорости извлечения 
световода. При последующем проспективном сравнении лазерной 
и радиочастотной облитерации, описанном в соответствующей главе 
данной монографии, был использован только оптимизированный 
режим ЭВЛО, применявшийся с соблюдением установленных на 
данном этапе исследования ограничений. 

Задачи, которые мы поставили перед собой в данном исследовании:
•• Определить и сравнить частоты возможных исходов ЭВЛО 

на основании комбинированной конечной точки. 
•• Оценить достаточность представленной выборки по частоте 

лучшего результата лечения.
•• Выявить факторы, влияющие на результат процедуры.
•• Определить границы значений влияющих факторов, при которых 

реализуется лучший исход лечения.
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ГЛАВА 4. 
4.1.1.

C целью определения оптимальных режимов и границ применения 
эндовазальной лазерной облитерации ретроспективно проанализиро-
ваны результаты клинического применения эндовазальной лазерной 
облитерации. По характеру данный анализ является ретроспектив-
ным продольным когортным. Материалы исследования представлены 
в соответствии с рекомендациями для обсервационных исследований 
STROBE [80]. Анализу подверглись данные 257 пациентов, прошедших 
лечение по поводу ВБ с применением ЭВЛО БПВ на базе сосудистых 
отделений трех специализированных сосудистых клиник Санкт-Петер-
бурга в период с января 2010 г по май 2011 г. Так как все пациенты 
в  период проведения исследования анкетировались с регистрацией 
технических и клинических особенностей заболевания и лечения, дан-
ный анализ обладает качествами продольного проспективного. 

Применение комбинированной конечной точки позволило объе-
динить в одном исходе наиболее важные клинические и технические 
исходы вмешательства (облитерацию несостоятельной вены, уровень 
боли в послеоперационном периоде и распространенность экхимо-
зов) и статистически достоверно их оценить. 

Для снижения вероятности систематической ошибки выделе-
на когорта пациентов, соответствующая определенным критериям 
включения в анализ. Критерии включения в анализ: наличие доку-
ментации, соответствующей заданным критериям оценки, класс С2 
и С3 по СЕАР. Диагноз верифицирован с помощью ультразвукового 
дуплексного сканирования. Критерии исключения: тяжелая сопутству-
ющая патология, ожирение II-III ст. (индекс массы тела (ИМТ) более 
35), недостаточный вес (индекс массы тела менее 18,5), тромбоз 
любой локализации в анамнезе, доказанная тромбофилия, проведе-
ние вмешательства одновременно на 2-х нижних конечностях, ранее 
перенесенное хирургическое вмешательство на оперируемой нижней 
конечности, минифлебэктомия на бедре, отсутствие окклюзии несо-
стоятельной вены на 1 сутки, использование световода с радиальным 
типом эмиссии излучения (ввиду малочисленности). За счет критерия 
включения по классификации CEAP обеспечена стратификация паци-
ентов по тяжести заболевания, за счет исключения пациентов с ожире-
нием и дефицитом веса – по ИМТ.

Исследуемые разделены на две группы. Группу H составили 135 па-
циентов, где применялись лазеры фирмы «Милон-Лахта» с длиной волны 
970 нм. В группе W у 122 пациентов применены лазеры того же произ-
водителя с длиной волны 1470 нм и 1560 нм. Диаметр несостоятельной 
вены измерялся в 1 см от сафено-феморального соустья.
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ГЛАВА 4. 
4.1.2. – 4.1.3.

4.1.2.	 Характеристика участников

Распределение пациентов согласно возрасту и полу представлены 
в таблице 6.

Распределение исследуемых групп пациентов по полу и возрасту 
(классификация ВОЗ от 1963 г.).

Таблица 6. 

Возраст Группа, пол Всего

H-лазер W-лазер

м ж м ж

Молодой 18-29 лет 13 19 7 15 54

Зрелый 30-44 лет 8 23 8 37 76

Средний 45-59 лет 13 22 10 27 72

Пожилой и старческий ≥60 лет 10 27 6 12 55

Всего 44 91 31 91 257

Не выявлены различия между группами по возрасту (U=7190, 
Z=0,46, p=0,65), диаметрам вен (U=7232, Z=-0,38, p=0,7), полу 
(p=0,21). Для группы W-лазера медиана применявшейся ЛПЭ состави-
ла Me = 87,5 Дж/см (1 квартиль = 60, 3 Дж/см, 3 квартиль = 100 Дж/ см), 
для группы H-лазера Me = 92,5 Дж/см (1 квартиль = 70 Дж/см, 3 квар-
тиль  = 120 Дж/см). Различия статистически достоверны (U=5980, 
Z=2,65, p=0,008).

4.1.3.	 Характеристика вмешательства

Всем пациентам выполнена процедура эндовенозной лазерной об-
литерации, включающая следующие этапы. Перед процедурой произ-
водилась накожная маркировка несостоятельных подкожных вен под 
ультразвуковым контролем. Пункция выполнялась в дистальной точке 
венозного рефлюкса в верхней трети голени. Конец оптоволокна по-
зиционировался в 0,5-1,0 см от сафено-феморального соустья. Тумес-
центная анестезия производилась под контролем УЗИ. В качестве ане-
стетика применялись S.Naropini 0,05% или S.Lidocaini 0,1% в объеме 
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ГЛАВА 4. 
4.1.3.

10,0 мл на 1 см длины вены. У всех пациентов ЭВЛО несостоятельного 
сегмента БПВ дополнена минифлебэктомией варикозно измененных 
подкожных вен на голени с помощью крючков Oesch. Антибиотико-
профилактика и антикоагуляция не назначались. Режим лазерной об-
литерации: продолжительность импульса 1000 мс, интервала – 10 мс. 
Мощность излучения составила 8-22 Вт для H лазеров, 6-12 Вт для 
W лазеров. Скорость мануальной экстракции оптоволокна 0,1-0,2 
см/сек. Вариации ЛПЭ составили соответственно – 40-220 Дж/см и 
30-120 Дж/см. Использованы одноразовые зачищенные в дистальной 
части световоды с торцевой эмиссией. Примененные значения ЛПЭ 
представлены в таблице 7. 

Показатели линейной плотности энергии в зависимости от мощности 
излучения и скорости экстракции оптоволокна. 

Таблица 7. 

Скорость экстракции световода, см/сек

0,1 0,2

Мощность, Вт Линейная плотность энергии, Дж/см

6 60 30

7 70 35

8 80 40

9 90 45

10 100 50

11 110 55

12 120 60

13 130 65

14 140 70

15 150 75

16 160 80

17 170 85

18 180 90

19 190 95

20 200 100

21 210 105

22 220 110
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4.1.4.	 Комбинированная конечная точка

ГЛАВА 4. 
4.1.4.

В основу исследования заложена комбинированная конечная точ-
ка, включающая три компонента. В качестве компонентов выбраны два 
наиболее клинически значимых и частых негативных проявления про-
веденного вмешательства – боль и экхимозы, а также анатомическая 
конечная точка, характеризующая эффективность вмешательства  – 
частота реканализации большой подкожной вены (БПВ) в средней 
трети бедра. Уровень боли оценивался в проекции БПВ на бедре на 1 
сутки после операции по 10-балльной цифровой рейтинговой шкале 
(0 – отсутствие боли, 10 – нестерпимая боль, ранговая шкала). Пло-
щадь экхимозов в проекции БПВ на бедре измерялась в см2 на 1 сутки 
после процедуры с применением размеченной прозрачной полиэтиле-
новой пленки (шкала отношений).

Анатомический результат вмешательства, соответствующий наличию 
или отсутствию реканализации БПВ в средней трети бедра, верифици-
ровался через 1 год после процедуры при контрольном дуплексном ска-
нировании. Отсутствие реканализации обозначено переменной N, нали-
чие таковой – R (номинальная шкала). Учитывая наличие разных типов 
статистических шкал, для корректной интерпретации данных построены 
ранговые шкалы с дополнительными обозначениями (таблица 8). 

Таким образом, комбинированная конечная точка позволяет опи-
сать восемь исходов вмешательства с различным сочетанием компо-
нент: боль, экхимоз, облитерация.

Построение ранговых шкал для интерпретации компонент,  
отображающих негативные эффекты.

Таблица 8. 

Переменная Ранг Диапазон

Экхимоз

N От 0 до 20 см2 (минимальный размер,  
«малый экхимоз»)

S Более 20 см2 (большой размер,  
«большой экхимоз»)

Боль в первый 
день

M Меньше трех (минимальные болевые ощущения, 
«слабая боль»)

S Больше, либо равна трем (значимые болевые 
ощущения, «сильная боль»)
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Возможные комбинации компонент в комбинированной конечной точке 
(возможные исходы вмешательства).

Модификация исходов по комбинированной конечной точке.

Таблица 9. 

Таблица 10. 

ГЛАВА 4. 
4.1.4.

Возможные исходы эндовазальной лазерной облитерации по комби-
нированной конечной точке представлены в табл. 9.

№ Исход Комбинация компонент Оценка результата

1 MNN Боль <3, экхимоз <20 см2, реканализации нет Лучший

2 MNR Боль <3, экхимоз <20 см2, реканализация есть Неудовлетворительный

3 MSN Боль <3, экхимоз>20 см2, реканализации нет Удовлетворительный

4 MSR Боль <3, экхимоз>20 см2, реканализация есть Неудовлетворительный

5 SNN Боль≥3, экхимоз <20 см2, реканализации нет Неудовлетворительный

6 SNR Боль≥3, экхимоз <20 см2, реканализация есть Неудовлетворительный

7 SSN Боль≥3, экхимоз>20 см2, реканализации нет Неудовлетворительный

8 SSR Боль≥3, экхимоз>20 см2, реканализация есть Худший

№ Исход Комбинация компонент Оценка результата

1 MNN Боль <3, экхимоз <20 см2, реканализации нет Лучший 

2 MNR, 
MSN, 
MSR, 
SNN, 
SNR, 
SSN, SSR

Не лучший
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ГЛАВА 4. 
4.1.5.

Все исходы с реканализацией или выраженной болью в послео-
перационном периоде расценены как неудовлетворительные. Удов-
летворительным признан результат со слабо выраженным болевым 
синдромом, отсутствием реканализации несостоятельной вены, 
но обширными экхимозами. Лучший исход определяется комбинаци-
ей низкого уровня боли, отсутствия реканализации облитерирован-
ной вены и малой распространенностью экхимозов.

Совокупность пролеченных с применением ЭВЛО пациентов 
была разделена на две группы в зависимости от длины волны ла-
зерного излучения. Анализ исходов в указанных группах проводился 
раздельно. Возможные 8 вариантов исхода были реорганизованы в 
два: «лучший» (комбинация MNN) и любой иной, «не лучший» (вклю-
чая удовлетворительный, неудовлетворительный и худший исходы) 
(табл.  10). Оптимальный энергетический режим (интервал ЛПЭ) и 
ограничения по диаметру облитерируемой вены определялись по 
достижению лучшего исхода вмешательства (исход MNN, соответ-
ствующий комбинации низкой боли, малой площади экхимозов и от-
сутствии реканализации через 1 год). Корреляционный анализ про-
водился по всему массиву данных.

4.1.5.	 Статистическая обработка

Для расчетов использован статистический программный пакет 
KNIME (The Konstanz Information Miner), KNIME Desktop, версия 2.01 
[81; 82]. При сравнении независимых (несвязанных) групп использо-
ван методы непараметрической статистики: для сравнения групп по 
возрасту и диаметрам вен – критерий Манна-Уитни, по полу – крите-
рий χ2. Определение и сравнение частот исходов лечения проведено 
с применением таблицы сопряженности по критерию χ2.

Оценка достаточности выборки для статистического анализа 
проведена по различию частот лучшего результата лечения в группах 
«H» и «W», соответствующего событию MNN. Применена номограмма 
Альтмана при уровне значимости p=0,05. Проверка теории незави-
симости данных проведена на основании теста χ2 и таблиц сопряжен-
ности. В корреляционный анализ с проверкой гипотезы о независи-
мости данных включены 6 факторов, предположительно влияющих на 
результат лечения, и исход лечения в виде комбинированной конеч-
ной точки. Определены типы статистических шкал. Влияющие факто-
ры: возраст пациента, деление на группы согласно классификации 
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ГЛАВА 4. 
4.2. – 4.2.1.

4.2.1.	 Статистическая обработка

4.2.	 Результаты

ВОЗ (ранговая шкала); пол (номинальная шкала); учреждение, в ко-
тором проводилось лечение (кодировано, номинальная шкала); дли-
на волны лазерного излучения (кодирована как «Н» (970 нм) или «W» 
(1470 нм, 1560 нм), номинальная шкала); диаметр вены (шкала отно-
шений и ранговая шкала); линейная плотность энергии (шкала отно-
шений и ранговая шкала). 

Исходы лечения – комбинированная конечная точка (номиналь-
ная шкала). Корреляционной анализ данных проведен с применени-
ем критериев Пирсона и Крамера. Оба критерия применяются для 
выявления линейных связей (критерий Пирсона для числовых данных 
в виде шкалы отношений, Крамера для рангов и номинальных шкал).

Определение границ значений влияющих факторов, при которых 
реализуется наилучший исход и остальные варианты исходов, прове-
дено путем анализа диаграмм рассеяния.

Определены частоты возможных исходов ЭВЛО по комбинирован-
ной конечной точке (таблица 11). 

Наиболее частым в исследуемых группах был исход, обозначенный 
как MNN (болевые ощущения <3 по ЦРШ, площадь экхимоза <20 см2, 
отсутствие реканализации). В данном исследовании исход, соответству-
ющий SNR (значимая боль, отсутствие экхимоза, наличие реканализа-
ции), не встречался. 

Оценка достаточности выборки для статистического анализа про-
ведена по частоте лучшего результата лечения (p), соответствующего 
MNN в группе «H» и «W» и составила 0,45 и 0,73 соответственно. Оцен-
ка достаточности выборки внутри групп «H» и «W» проведена по часто-
там наступления лучшего результата. Стандартизованная разность (δ) 
вычислена по формуле:

 = | |
( )pp
pp

1
21 =

| |
++

2
74,045,01

2
74,045,0

74,045,0
= 0,59
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ГЛАВА 4. 
4.2.2.

Группа
Исход H абс./% W абс./% Итого абс./% P

MNN 61/45,2 90/73,8 151/58,7

3,2 Е-7

MNR 2/1,5 2/1,6 4/1,6

MSN 7/5,2 15/12,3 22/8,6

MSR - 2/1,6 2/0,8

SNN 11/8,1 - 11/4,3

SNR - - -

SSN 44/32,6 8/6,6 52/20,2

SSR 10/7,4 5/4,1 15/5,8

Итого 135/100 122/100 257/100

Частоты различных исходов ЭВЛО по комбинированной конечной точке.Таблица 11. 

Применена номограмма Альтмана. Для достижения заданной мощ-
ности исследования в 95% и уровне значимости p=0,05 необходима 
выборка n=150. В данное исследование включено 257 пациентов, 
что обеспечивает заданную мощность.

4.2.2.	 Корреляционный анализ

Корреляционный анализ массива данных и проверка  
гипотезы о независимости данных
 Оценка достаточности выборки для корреляционного анализа про-

ведена по формуле N>104+m, где m — количество независимых пере-
менных. В нашем случае исследовано 7 переменных (шесть влияющих 
на результат факторов и исход вмешательства). Таким образом, количе-
ство наблюдений должно быть больше 111, что обеспечено имеющимся 
массивом данных [83]. Результаты корреляционного анализа представ-
лены в таблице 12.
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ГЛАВА 4. 
4.2.2.

Выявлена линейная связь результата вмешательства по комбиниро-
ванной конечной точке с длиной волны лазерного излучения на уровне 
средней силы связи (линейный коэффициент корреляции corr=0,438, 
значения коэффициента корреляции в интервале 0,3-0,7 соответствуют 
умеренной или средней силе связи). Также следует отметить линейную 
связь средней силы между ЛПЭ и диаметром несостоятельной вены 
(corr=0,603). Для выявления возможных нелинейных связей результата 
вмешательства с входящими факторами проведена проверка гипотезы 
независимости данных (таблице 13).

Темным фоном выделены ячейки, где тест χ2 показывает значения 
P<0,05. На данном уровне гипотеза о независимости данных не может 
быть отвергнута. Таким образом, подтверждается наличие нелинейных 

Корреляционный анализ массива данных. Таблица 12. 

λ (отн) Учрежд
(ном)

Пол
(ном)

�
(отн)

ЛПЭ
(отн)

Возраст
(ранг)

КТ
(Ном)

λ (отн) 1,000 0,150 0,064 0,207 0,438

Учрежд
(ном) 0,150 1,000 0,043 0,167 0,152

Пол
(ном) 0,064 0,043 1,000 0,176 0,178

� (отн) 1,000 0,603

ЛПЭ (отн) 0,603 1,000

Возраст 
(ранг) 0,207 0,167 0,176 1,000 0,198

КТ
(Ном) 0,438 0,152 0,178 0,198 1,000

λ – длина волны. � – диаметр вены. ЛПЭ – линейная плотность энергии.  
КТ – комбинированная конечная точка.

Примечания:
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ГЛАВА 4. 
4.2.2. – 4.2.3.

Проверка гипотезы независимости факторов, влияющих на результат 
вмешательства, и его исходов с применением критерия χ2.

Таблица 13. 

λ – длина волны. � – диаметр вены. ЛПЭ – линейная плотность энергии.  
КТ – комбинированная конечная точка.

Примечания:

Факторы, влияющие на результат вмешательства

λ (ном.) Учрежд 
(отн.)

Возраст 
(ВОЗ, 
ранг.)

Пол
(ном.)

�
(ранг.)

ЛПЭ 
(ранг.)

Значение p 3,2E-7 0,62 0,03 0,3 9,5Е-32 1,23E-13

связей диаметра вены и ЛПЭ c результатом вмешательства. Так же, 
отмечается нелинейная связь возраста пациента с результатом ЭВЛО 
на  уровне p=0,03. Не установлена связь результата вмешательства 
с полом пациента и учреждением, в котором проводилось лечение.

4.2.3.	 Графический анализ данных

Для определения границ значений влияющих факторов проведен 
графический анализ данных. Возможные комбинации компонент комби-
нированной конечной точки обозначены различными цветами и пред-
ставлены в таблице 14.

Диаграммы рассеяния результатов эндовазальной лазерной облите-
рации представлены на рисунках 9 и10. 

Для H-лазера наилучший результат (MNN, слабая боль/малый 
экхимоз/нет реканализации) получен только при проведении ЭВЛО 
вен диаметром до 9 мм. Совокупность таких результатов образует 
на  диаграмме фигуру, близкую по форме к равнобедренному треу-
гольнику, обращенному основанием к оси ЛПЭ. На венах малого 
диаметра от 5 до 7 мм оптимальные значения линейной плотности 
энергии от 40 до 120 Дж/см. В диапазоне диаметров вен 7-9 мм на-
блюдается выраженное сужение окна благоприятных значений ЛПЭ: 
8  мм – 60-110  Дж/см, 9 мм – 80 Дж/см. При использовании ЛПЭ 
больше 120 Дж/см на венах диаметром меньше 9 наблюдается пре-
обладание результатов SNN (сильная боль/ малый экхимоз/ нет река-
нализации) и SSN (сильная боль/ большой экхимоз/ реканализация). 
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ГЛАВА 4. 
4.2.3.

Цветовая кодировка возможных исходов ЭВЛО  
по комбинированной конечной точке.

Таблица 14. 

Исход Комбинация компонент Оценка результата Цветовой код

MNN
Боль <3 
Экхимоз <20 см2

Реканализации нет
Лучший

MNR
Боль <3
Экхимоз <20 см2

Реканализация есть
Неудовлетворительный

MSN
Боль <3
Экхимоз>20 см2

Реканализации нет
Удовлетворительный

MSR
Боль <3
Экхимоз>20 см2

Реканализация есть
Неудовлетворительный

SNN
Боль≥3
Экхимоз <20 см2

Реканализации нет
Неудовлетворительный

SNR
Боль≥3
Экхимоз <20 см2

Реканализация есть
Неудовлетворительный Не встретился

SSN
Боль≥3
Экхимоз>20 см2

Реканализации нет
Неудовлетворительный

SSR
Боль≥3
Экхимоз>20 см2

Реканализация есть
Худший

При снижении ЛПЭ меньше 60 Дж/см преобладают исходы MNR 
(слабая боль/малый экхимоз/реканализация). Единичные случаи ис-
хода, определенного как хороший (MSN – большой экхимоз без боли 
и последующей реканализации) равномерно распределены в обла-
сти диаграммы, ограниченной диаметрами несостоятельной вены 
6-11 мм и значениями ЛПЭ 60-120 Дж/см. При проведении ЭВЛО 
вен диаметром от 9 мм до 13 мм в  исходах появляется сочетание 
выраженной боли, больших экхимозов и реканализации, что опреде-
ляет худший результат (SSR). Данный вариант комбинированной точ-
ки определяет основную часть исходов при проведении процедуры 
при диаметре вен более 13 мм.
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ГЛАВА 4. 
4.2.3.

Рисунок 9. Диаграмма рассеяния результатов ЭВЛО по комбинированной конечной точке 
при применении H-лазера.

Рисунок 10. Диаграмма рассеяния результатов ЭВЛО по комбинированной конечной точке 
при применении W-лазера.
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